INSTRUCTIONS FOR MODEL 600 TUBE TESTER 

1. Look up fube type in chart and set Heater Switch and set "A", "B" and "C" 

Switches, 

2. Insert tube in proper socket or use adaptor indicated. Allow tube to warm up. 
Observe SHORTS lamp for Short indication, 

3. Depress Grid Emission button* Observe meter. If meter deflects into ''Grid 
Emission — Reject^' orea, tube is defective. 

4. Press Quality Buff on. Read Quality on meter on "Good — ? ^ Bad" scale, 

5. Rotate "C" Switch through eoch of its positions to check for all other Shorts. 
Observe SHORTS lamp for indrcation. 

The tube chart refers to two adapters that can be used with the Model 600. 
These are as follows: 

TC-63— Used to test type 3DG4 tube, , ,$1,95 yTestmg Fadltiisi Included 
TC-62— Set of two adopters used to / 

test tubes with Novar basing, , , 3,95 ) Serial No, 213,000 
TC-70 ond TC-75— Used to lest Hi-VoHage Color Tubes, . ,$1,9S each 
These adopters ore available through your local electronic distributor* 

Note: Do Not Pustt Magnovar Tubes Into the Socket AH the Way 



407 - 007-0171 



RR PRCSS 



run 

TYPE 



TUBE 

TYPE 



j 



ou 50 *65 3 5 3 

•NtjnnaWy sJwrt posUfon 11, 
♦Norma/ly shows arid tmlssioru 
(1A3A SO *& 3 5 3 

show short posfttao li 



0D3A 



*Tuhe Rood Jf it 



SO *99 3 5 3 

Jf it feads 60 or more 
*rfomi8lly shows short position 11 
* Normally, shows grid emission 
IA3 2 *70 2 6 6 



'NonnafJy shows grfd emission 
0B3 50 *62 3 5 3 

*Nomrehy shows short posJlfon 11 
•Normally shows grid etnlssfonr 
0C3 50 V5 3 _5_3 

**Normfl]Ty’ shows short pdsNftm 11 
•NojjnaJly shows wid emJsirofi. 
0C3A 50 *75 3 5 3 

•WormalJy shows short jMsJtlon 11. 
'Nohnally shows grid emjssfoh._ 

‘ 5 



•NormeUy shows short position 
Ml. 

1A5 2 53 6 5 

JA7 2 54 6 5 

1AB6 54 G 4 



1AC6 ] 48'' 6 4 6 

1AD2T 1 *99 5 10 3 

*Tube good if it reads 15 or rr»ore. 



1AF4 

1AH5 



003 50 *99 3 5 3 

‘Tube good ff it reads SO or more, 
•Wormaf/y shows short positfon 11. 
•Normally shows grid emission 



70 6 3 

lA/4 ! 53 5 6 

1AN5 1 40 5 6 

1AU2 1 ‘100 1 9 

•Tube good if it reads 20 or more. 



TUBE 

TYPE 



» 1 
I 



TUBE 

TYPE 



1A03 i *99 9 10 3 

•Tube good K it reads 15 or more, 
•Ignore alt shorts except on 
position 10, 

1AX2 1 *99 I 10 7 



1BH2 



( ^ *95 6 10 

insert leads into pins 4 & 5 

of socket n. 

Top cap goes to top lead. 



•Tube good jf It reads 20 or more. 
’Normally shows short posUlon 
Ml. 

1AV2* 1 95 G 10 9 

•Connect two teads from lA’^ bot* 



tom pins to ptn holes No. 1 and 12 
of Socket No. 9. 

1S3 1 ‘98 3 10 3 

‘Ignore jIt shorts except on 
position 10. 



- 95 6 m n 

f from solder lu^ 

12 ‘ 
lB(a 1 *99 1 10 7 

Jute good iUt re«b 40 or noje. 
Honnaliy shows’ short position 6-117 
ISJ 1 57 S 4 6 

ip5 2 48 6 5 3 

ISe 2 54 6 S 3 

1D5 2 ft in ^ 



1B7 1 55 6 5 3 

1BC2 1 **99- 1 10 7 

“Nomtally shows short position 6-!l 
'■Tube good if it reads 40 or tnore. 



1D8 



10K29 



1 



!Q 



‘Insert leatfe Into pins 4 & 5 



■NormaT Shertj refer io poi lllon of '*0*' Switch. A (ise TC-63 Adapter. 

{ Po not Plate Cap to Adapter. a U» T062'A Adiotar. 

T Use TC>70 Adapter. 



of sockel {2. 

.ui. Vn c, - in Top cap goes to top lea d. 

El U*5 topier qr Ncrftr Socket If Wked. {Units betweta lertaf Ne — 
and 153000 or Uolli Ahov* Seriat NoJ2l3q» Hate Prtwhed flow Socket w pS#t ^ 









TUBE 

TYPE 


3 

1 

X 


A 




c 


* 

M 

i 


TUBE 

TYPE 


% 

1 A 

Z 


8 C 


• 

1 


TUBE 

TYPE 


4 

1 

X 


A 


B 


0 


« 

M 

1 


JDNS 2 54 6 6 6 

75 6 4 6 

1DY4 ! '33 2 6 1 

‘Noimally shows short position i-7 
in 1 53 5 6 6 


1H2 1 *97 1 10 7 

'Tube good if it reads 40 or more. 
‘Normally shows short position 
6-11. 

1K5 1 55 6 10 3 


1LB4 

1LC5 

1LC6 

1L05 


2 

1 

2 

2 


53 

54 
59 
53 
63 


6 

5 

6 
6 
6 


6 

6 

4 

6 

4 


4 

4 

4 

4 

4 


m 


1 


55 


5 


6 


6 




96 


6 5 


3 


1L£3 


1 


55 


6 


6 


4 


1F3 


1 


55 


5 


6 


6 


IHG 


2 54 


a 6 


3 


1LG5 


2 


50 


5 


6 


4 


IF5 


2 


48 


6 


5 


3 




65 


6 4 


3 


1LH4 


2 


52 


6 


6 


4 


1F7 


2 


54 


6 


10 


3 




65 


6 5 


3 






60 


6 


4 


4 


— 




64 


6 


4 


3 


U3 


1 *99 


9 10 


3 


1LN5 


2 


50 


5 


6 


4 


a We% 1 




67 


6 


5 


3 


‘Ignore all shorts except on 




1N2-A 


1 


*95 


9 


10 


3 


IFDl 


1 


58 


€ 


6 


6 




position 10. 






‘Ignore aU shorts except on 




1 nsA 




70 


6 


3 


6 


1J6 


2 53 


6 4 


3 




Dosition 10. 








1FD9 


1 


56 


6 


6 


6 




53 


6 5 


3 


1N5 


2 


S3 


6 


10 


3 






95 


6 


3 


6 


1K3 


1 *99 


9 10 


3 


IPS 


2 


53 


8 


10 


3 


*■ 


1 


*97 


3 


10 


3 


‘Tube good If it reads 20 or more. 


IPIO 


3 


•48 


5' 


'3 


6 


Ignore an shorts except 


on 




‘Ignore all shorts except on 




‘Normally shows short position 2-6. 


1 /'C 


posmon w. 










position 10. 






ipii 


3 


45 


5 


6 


6 


1(30 


1 


55 


6 


4 


3 


IL4 


2 52 


5 8 


6 


1Q5 


2 


40 


6 


5 


3 






55 


6 


b 


3 


U6 


2 56 


6 4 


6 


1R4 


2 


65 


6 


4 


4 


0A3-2AS2 


ILA4 

1LA6 


2 53 

2 58 


6 6 
6 4 


4 

4 


IRS 


2 


S3 


5 


4 


6 



TUBE 

TYPE 



a 



I 



1S2-A 1 *98 1 10 7 

'Normally shows short position 6-lL 

154 2 ‘44 5 3 6 

‘Nomstly shows short position 2-6. 

155 2 54 6 6 6 



1T4 

1T5 

1U4 

1U5 



75 6 4 6 

IVZ 1 *99 6 1 7 

‘Tube good if it reeds 50 or more 
1X2 1 *99 1 10 7 

•Normally; stwws short posHten 6-11. 

2AF4 2 *33 2 5, I 

•Normally shows short position 1-7. 
2AH2T 2 *99 5 10 3 

‘Tube good If II reads 40 or more, 
2AS2T 2 ‘95 5 10 3 

•Tube good if It reads 3b or mor^ 



I Do not eoontcl Pl«U c*p to Meptot, 



A Us* TC-63 AOapUf. 
□ Ust TC-63-A Mtplar, 
T Um TC .70 Adapter. 



■ Use TC-62-B Adeplsr or Mover Sockd It Wired, 
end ISSOOO or Unite Above Serlel No. 213000 Have 



Inlti Between Sorlel Ho, tSWl 
iwlitd Hover Socket on Fend. 













rUB£ 

TYFE 



TUBE 

rrpE 



i 



TUBE 

TYPE 



i 



2AV2 2 6 I 7 

*Tuti if if reads 30 or mdre. 
2A72 2 *99 I JO 7 

‘/iformalfy shovti sfioil positfprr S'!!. 
2 BS 2 95 9 10 3 



* * 



2BA2 2 SZ B I 7 

2B7Z 2 ‘*99* I 10 7 

♦Tufie food if rf reads 45 or niore* 
Nomtafiy sJkiws short pas Jflort 5-J 1. 

2BfU 2 *33 2 7 1 

•Wormafly shows short position I-S. 

2SU2^ 2 *90 5 10 3 

•Tube food if ft reads 40 or more. 

2CN3A 2 * 94 5 10 3 

'Wormafty shows short position 3»II. | 2EA5 

2fG4 



2DL4 2 '8S 7 g 

* No rmaJly shows short position 
l-3*7^9. 

„ 2 *87 6 Z S 

For grid ern biteit lym C iwitdi to 

position 4 , 

20X4 2 -69 I 7 ] 

•fformaity shows short position 2-6 
2DY4 2 *33 2 6 1 

"Momiatty shows short position 1*7 
^D/4 



ZEVS 

2 fK 5 

2 F 05 

ZFQ 5 A 

2FS5 



2CW4 2 *37 6 2 

•for Grid Emission Tuno 
C Switch Position 4. 
2CY5 2 35 2 I 

2D2I 6 32 5 1 



2-31 721 

‘Normally shows short position 1-7 
2C26 6 *40 J 5 3 

‘Normally shows short position 4-6. 
■ 2 33 2 1 1 

2 •BO 6 2 5 

•For grid en 7 lssion turn C switch to 
position 4 . 

2EH5 2 37 6 2 1 

37 6 7 I 



2 FVB 

2FV5 

2GKS 

26U5 

2 GW 5 

2HA5 

2HK5 

ZHM5 

2HQ5 



1 



2HR8 2 35 2 § — = 

2T4 2 *33 I 6 ‘ 

Nonnalljf shows short position 1-7 
342 3 *98 1 10 7 

NomiBHy shows short position 6-11 



TUBE I 

TYPE I 



t. ^ 3 10 a 

40 M L(C 

ignore ell shorts except on 

3 A 3 A , 

3 *99 3 3 



'looe gooo il U riSs 40 or 
Ignots all shorts eiecpt oo 
position 10. 

^ 3 *36 5 4 c 

’HonnaK Y shows short position 7-fi 

^ 3 4S 4 3~f 

3« 3 M 1 I 

55 1 5 3 



2ER5 

2ES5 



'IfDtBoJ Shorts r»f*f to poilllon of "C" Switch. 
* DO not CDontct PUIa Cop to AOtpItr. 



2 33 1 2 1 

2 33 1 2 1 



92 1 8 a 

3W4 3 *33 2 fi 1 

Kormalty shows diort position 1 - 7 . 

3AI8 3 85 6 1 2 

3ftl5 3 33 6 2 1 

33 6 7 1 






A Use TC-B3 Aiiapter. 

' Use TC*B2-A Adapter. 
▼ Um TO70 Adapter. 



■ Use TI>62'B Adapter or Novar j^kat If Wired. 



Sockat DU Pmi, 
(UQlti Eetwiea serial Ho. ISJOO! 






FUSE 

TYPE 




* i 



TUBE 

TYPE 







3AT2 3 **97* 9 10 9 

•Honnaliy shows short position 
. 2-S6-9-11. 

rood if it reaJs 40 or tnore. 
3AU6 3 33 6 1 1 

40 6 J I 

78 6 5 ] 

76 i 6 6 

93 5 10 



, I I TUBE I 

J I type J • 





3BL2 3 *90 9 10 9 

•Normally shows short position 
2-5-6-9-11. 

Ili!^ I M 5 10 3 

3BNZT 3 ‘99 5 10 3 



-ai 

I 



3AIV2T 
3AW3 



3 *99 3 10 , 

Tube good If It reads 40 or more. 
Ignore all shorts except on 
position 10 . 

3 45 4 3 e 

« 4 6 4 



2AV2— 3EJ7 

*® POSIIJW oi ••C" SwitTiT 

i Do not cmaoet put» Cop loMiptaf. 



® ** ** ^ Of o»re. 

38N4 3 *33 2 7 1 

•Normally shows short position 1-6. 
3BN6 3 99 6 5 1 

3 M 5 10 3 

38S^ 3 94 5 10 I 

3BT2T 3 *95 5 lo 3 

, 'Tube good if it reads 40 cr tnore. 
3BU8 3 33 6 7 2 

3BW2y 3 ‘95 5 10 3 

■x.uT.'**’® fT It reads 40 or more. 

3 33 1 2 2 

3BW 3 35 6 1 1 

3 33 1 2 2 

3BZ® 3 31 6 1 1 



3C2 3 *90 5 10 3 

■Nonually shows short posltton 
4-64-11. 

3C4 2 48 5 6 6 

3CA3 3 *99 3 ID 3 

•Tube good If it roads 40 or more. 
‘Ignore all shorts except on 
position 10 . 

3066 3 33 6 1 1 

3CE5 3 35 2 1 1 



3CF6 3 33 6 1 1 

3CN3 3 *94 5 10 3 

•Normally stiovrs short position 3-11, 
3CN3A 3 *94 5 10 3 



TUBE 

TYPE 



i 



3DB3 3 *99 1 10 3 

^ *Ttibe good if it reads 40 or more. 

* Ignore all shells except position io. 
3QC^ 3 *87 9 10 3 

i gnore all shorts except position 10. 

*Tt;be good if it reads 40 or mofe. 
30WA 4 30 6 4 J 

30 6 6 t 

3DJ3 3 *95 9 10 3 

‘No s^hoft test 



A lilt TC-63 Adapler. 

□ U*e TC-62*A Adaotef. 
r Uu Tc^70 Adiotir. 



3CS6 


3 35 6 


1 


1 


3CU3 


3 ‘90 9 


10 


3 


•Ignore 


all shorts except 
position 16. 


on 




3CY5 


3 35 2 


1 


1 


3CZ3 


3 98 9 


10 


3 


306 


2 43 8 


6 


4 



’Tube good If ft reads 20 or more, 
3DK6 3 33 6 I I 

3DT6 3 33 S I 1 

3DX4 3 *69 1 7 1 

*Nonnally shows short position 2-6 



3DY4 3 *33 2 6 1 

*Kon?sally shows short position 1*7 
3DZ4 3 *31 7 2 1 

’Normally shows short position 1-7 
3EA5 3 33 2 1 1 



• Adaptif pf Novir Socket Jf Wiftd* 

end 153000 Of Unite Ahext SCflal No, 213000 Haet 



3EH7 

3EJ7 



3 2 2 

3 2 2 



lUnlb Between Serial Mo. iSZOOl 
Prewired Nova/ Socket on Panel. 



rypf 

ruif 


> 

1 

X 


M 


m 


c 


1 

i 


1 TU 

1 rri 


JfR5 


3 


33 


1 


2 


1 


f 3HK5 


JfSS 


3 


33 


1 


2 


1 J 


[3HM5 


3fVS 


3 


33 


2 


1 




3ffM6 


3FH5 


3 


33 


1 


2 


J 1 


3HQ5 


3FQ5 


3 


33 


1 


2 


1 1 


SHSB 



JfOSA 


3 


31 


3fS5 


3 


27 


3fys 


3 


33 


3CKS 


3 


25 


«K6 


3 


33 


3&^ 


3 


33 


3CU5 


3 


27 


3GW5 


3 


25 


3CV5 


3 


*2$ 



3FUS 

3HE7 



I 



I-3J-7-I0 
3 27 ? I 

3 25 JI 9 

27 II 2 

3HFS 3 *25 10 5 

'Hormly shows short position 
1-3-4-6-8-10. 

■Mwnut SAorti trtrr to position of "C" Switch 
t Do ijot WBMct nite Ctf te Ad*pt*r, 



I I3HT5 3 

I I 3iC6 3 

1 1 3JCSA 3 

I I aUDS 3 

2f3KF8 3 

^ 1 3KT6 3 

1/3135 3 

I I 'NAffiially shDws 

3 J 31F4 3 

3M-P26 3 



304 3 

*NormaII)r shows 
9 1 30S 3 

9|3S4 3 

'Nonnally shows 
3V4 3 



short oosilfon 2-6. 

43 8 6 4 

_4Q. E 1 1 



•42 5 3 H 

short position 2-5, 
45 9 5 3 

*48 536 

short position 2-6. 

45 5 B 6 



A Utt TC-U M»kr. 
D Uj# TC-S 3’A Adapter. 
W Ite# TC-70 A^ttr, 



i 1 TTP^ 

i 1 TUBE 


5 

X 


il 


■ 


e 


* 

1 


t 1 4ABB 


4 


37 


^6 


3 


2 


1 I 




44 


a 


2 


2 


Z 1 4AU6 


4 


33 


e 


1 


1 


1 1 AAm 


4 


31 


6 


7 


2 


1 1 




32 


6 


2 


2 


r j 4AVG 


4 


40 


6 


1 


1 


! 1 




7a 


6 


5 


1 






7a 


6 


6 


1 


)4BA6 


4 


33 


2 


1 




*1 4BC5 


4 


35 


2 


1 


A 

1 


1 4BC8 


4 


33 


6 


2 


2 


1 




33 


i 


7 


2 


1 4BE6 


4 


35 


G 


1 


1 


|4618 


4 


31 


6 


2 


2 


1 




34 


6 


9 


2 


MSN4 


4 


*33 


2 


7 


1 


1 .Normally shows short position 1-6 


1 4BN6 


4 


93 


6 


5 


1 


1 4BQ7 

il 


4 


32 


6 


2 


2 


I 




32 


6 


7 


2 


4BS8 


4 


m 


S 


2 


2 






32 


7 


2l 



TTPt 

TUBE 



I 



48U8 

Awm 

4BXS 

4BZG 

40Z7 

4BZS 

4CB6 



33 B 
33 6 

31 G 



4CE5 

4CM4 

4C$6 

4CY5 

4DE6 



1 



40L4 4 Y I” 

“ *110110013 shows short position 



4DK6 

4DT6 



1-3-79. 

4 33 6 

4 33 E 



■■ ° iwuifner nr nonrar 5pckftt f WTr^d 

ind 1S3000 Of Uotti Ahova Serial No. 213000 Kara 



4EH7 4 30 3 2 

4E17 4 29 a 2 

S»'W »». 1S2001 
Ptewlrod Korar Socket on Panel. 















4£R5 

4£S8 

4£Vre 

46J7 



33 1 



TUBE 

TTPE 




4CK5 
4GM6 
46S7 

4^ 
4fiW5 
4GX6 
4CX7 

4GZ5 
4HA5 
4tM7 

4HC7 



26 3 

25 I 



, 'Noraialiy 
2 1 4NGS 
1 

_l 1 4HK5 
2 1 4HM5 
I 1 4HM6 
i f 4HQ5 
2 1 4HR8 
2/4HS3 



, *35 5 1 

shows short position 7- 
4 24 3 2 

25 1 6 

4 27 2 1 



I 



914KT6 
10. 1 4U8 
2 



3ERS-5AV8 

r to 

t Do not Conned p{(|| 



2I4HT6 
1 1 4/C6 
1 1 4JC6fl 
2 1 4106 

1 1 4JK6 
1 1 4JL6 
9|4KE8 
9/ 

i.l4W8 
4KNS 



4 25 1 2 2 

4 ‘95 3 2 2 

^ **93 3 7 2 

For «rid emission turn C switch 
position 1. 

1 1 "For grid emission! turn C switch 
f I position 9. 

l|4MK8 4 34 6 7 2 

2 4M-P12 4 34 6 1 1 

2|4M-P26 4 40 6 I 1 



2 4R.HH2 

2 

2 1 4R-HH8 

2 

J 1 SAF4 



4 27 6 2 2 

27 6 7 2 

4 86 6 I 2 

90 6 6 2 

5 *33 2 6 1 



1 1 *W?™ally shows short position 1-7 

i 1 5AF 1 1 5 31 5 ] g 

31 6 6 9 

35 6 3 9 

S aj 6 2 2 



S»'V*".S^ "C" Switch. 
Cap to Adapter. 



30 6 8 2 



" 1“”7 S***‘»* 'f Wired. 

•no 153000 or Units Above Serial No. 213000 Hava 



npE 

TUBE 



I 



SAMS 

SAQ5 

5AR4 



'Normally 

5AS4 

’Normally 



shows short position 

8-n. 

5 ’38 6 4 3 

*38 6 6 3 

shows short position 



5AS8 

5AT8 



SAU4 

'Normally 

5AV8 



5 *43 6 
•43 6 

shows ^ort 
8-11. 

5 32 6 



6 2 



40 6 2 2 



(Uislts Between Serial No. 1S2001 
Prewired Hew Socket on Panel. 





ri/tc 

TTPf 



SAW4 



5AZ4 



5 '42 6 4 

*42 6 6 



•51 5 $ 

•NonniJJy ihom steit posfUofi 
ML 

SB8 5 *12 6 6 

*34 e 2 



58C3a 

5B£1 



•flomuil/ itms sftoft position X 
5WC7 5 32 6 2 2 

32 6 7 2 

5005 5 31 1 2 2 

5007 5 32 6 2 2 



«6 r~i 

riv m«i ^tnura rwifr Cf ”0“ 

1 Oa ect cwbKt FlJU Ca^ lo huotm. 



1 A ^ 


||seiu 


5 


32 


fi 


9 


2 


IsBSB 


5 


11 

32 


6 

6 


1 

2 


2 

2 


_4|SBIB 


5 


12 

33 


6 

6 


7 

8 


2 

2 


4 1 




57 


6 


1 


2 


1 SBwa 




57 


6 


2 


2 


5 


31 


2 


6 


2 


2 1 




34 


0 


1 


2 


2 1 




34 


8 


3 


2 


|50Z7 


5 


12 


6 


T~ 


T 


1 

IISCGS 




12 


6 


7 


2 


5 


30 


3 


9 


2 


1 

Iscu 




32 


3 


I 


2 


5 


32 


6 


9 


2 


fsCMG 




32 


6 


1 


2 


5 


40 


3 


6 


2 


1 5CM8 


5 


33 


6 


2 


2 


|5CQ8 




18 


6 


9 


2 


5 


33 


6 


2 


2 






33 


6 


9 


2 



‘ ^ Ota rC-« A A<upltf. 
T UM rC'/O AOaptw. 



TUBE 

npt 



I 



SCfit » ‘32 fi 2 2 

* 34 5 '9 2 

*N&fmal))r ibowi ihoft pnllton X 
5CU4 5 -33 ^ 4 3 

*33 6 6 3 

'Konnttty sitowi iliort position 
* ML 

5025 S 42 3 6 2 

5DB4 5 *40 6 4 3 

^^40 6 6 3 



TUBl 

nw 



5cm 

5TW6 

5F67 



•KormiJTf shows short posltioQ 
Ml 

SDKS 5 *X) 6 9 z 

• WofTiul ly jhowt »hort pKitim 1 
5EA8 5 30 B 2 — 2 

saa 5 31 f 7 z 

5E58 S » R 9 ^ 



6 7 2 



We erHomr 



5GI7 

sene 

S6S7 



SGX6 

5GX7 

5HA7 



tt II 



• • \ 



35 S 1 



erw lUooo Of Uiuli R*. umS, iRw 



on Pio«i, 



niB£ 

TYPE 



i 



TUBE 

TYPE 



5H07 S 

5HC7 5 

‘Nornutijr shom 

IhS 5 

5KZ6 5 

5J6 5 



27 1 2 

27 ! 9 

•35 5 9 

•35 5 1 

_$iioft position 7- 
24 3 2 



5U8 



5 •SS 3 2 

, "93 3 7 2 

'For fTld emission him C switch 
Position 1, 

'•for grid emission tom C switch 



5htB8 

'5MF8 



5JX6 

5JIS 

5XD8 

_5KE8 

5KZ8 



SM-HK3 

5MK9 

5MQS 



Position 9. 
5 27 

30 
5 35 

34 



26 6 9 
26 S 2 
26 6 9 



5AW4— SV3 



5N1039A 6M 2 “ 

SR4 5 •45 6 4 

*45 6 6 

'Notroally shows short position 
8-lL 



**^nui stiorli r«|ir ia 
f VO not co«m#ci pffta 



v»p U Adtpttr, 



A Uf TC-63 Maplir. 

2V.” 

▼ Ut« TC-70 Adapter, 



YU6E 

TYPE 


1 

t M 

X 


B 


SftOOHl 


5 38 


6 




32 


6 




32 


6 


5R-K16 


5 41 


6 




41 


6 


5T4 


5 *38 


6 




•38 


6 


•normally shows short g 
8-1 L 


5T8 


5 43 


6 




35 


6 




35 


6 


SU4 


35 


6 


5 *40 


6 




•40 


6 



8 2 



SU8 



6-n. 

5 33 6 

33 6 



im 

TYPE 



5V3 

'Normally 

SV4 



i 



5 •38 6 4 3 

*38 $63 

shows short position 
ML 

5 *35 6 4 3 



*35 663 

'Normally shows short poslthm 
8-lL 

^ 5 41 6 5 3 

SW4 5 *52 6 4 3 



*52 6 6 3 

*Normiliy slwws ihprt position 
S-IL 

5X4 5 47 6 3 8 

47 6 5 S 



3 5 30 6 7 2 

^622 
3 5 *51 6 4 3 

*51 6 6 3 

ttefTOlly show short position 



8-lL 



SoCijr! IF Wlrtd* 

■nd 153000 or Uniti Abm Snrtal No. 2UOQO Hm 



{UnlU Botwtoti Sorltl No. 152001 
Prtwlrtd Never locUt on l^an«L 



« 





ruff 

rm 



I 



I 



TVSC 

TTPf 



t - 



5Y4 5 52 S 1 3 

S2 6 5 3 

524 5 *36 6 4 3 1 

•36 6 6 3 

'NomsMy shows short poi/t^on | 


IGACJO 

6A07 


6 30 

30 
30 
6 S4 
52 


S-II. 1 

S210 5 *<0 6 4 3l 


fiAOlO 


6 30 

33 


*40 6 6 3 f 


6AF3 


6 32 


•homnlfjr shows short position 1 


6AF4 


6 *33 



fiA5 

6ABi 

BAB7 



•Norminy shows short posJtbn 17. 



5AC5 

BAC7 



3f6Afn 

1 
3 

2 1 SAGS 

2 (sag; 

3 I SAG9 
3 

9l5AGn 



31 6 3 



4 tfi* TC43 
T Utf TC-70 Adiotv. 



TUBE 

TYPE 


\ 

± 


A 


« 


o 


II 


1 6AH4 


5 


33 


6 


1 


3 


i 6AK6 


6 


32 


6 


1 


I 


r GAK7 


6 


43 


6 


1 


8 


t 




48 


6 


5 


8 


6AH9 


6 


37 


5 


2 


3 






30 


5 


6 


9 


6AJ5 


6 


38 


2 


1 


1 


r 6AI7 


6 


33 


6 


4 


3 


6A78 


e 


B5 


6 


1 


2 






38 


6 


9 


2 


aw5 


6 


33 


2 


r 


I 


GAK6 


6 


43 


6 


1 


1 


6AK7 


6 


32 


6 


4 


3 


64X6 


6 


43 


6 


8 


2 






35 


6 


2 


2 






36 


~T 


I 


i 






35 


6 


6 


2 


6AK9 


6 


30 


7 


ID 


3 






40 


7 


3 


9 






30 


7 


8 


9 


B m#' MdWwr tjU'k.K.l! It 



lUBI 

Ttrt 



\ 



5 



SAKIO 



no test. 



SAO 

fiALS 

SAL9 



6 30 S 1 9 

30 fi 7 

30 6 9 9 

6 27 7 1 7 

use ilty rmte settlers. 

6 27 3 7 7 



GAUl 

GAMS 

GAM6 

6AM8 



WfM 6 *30 I I I 

Homiliy shows ^ posHbn 17* 
SANS 6 33 7 1 1 



ioo 153000 or t£5T 















TUBE 

TYPE 



"W 

I 



6Ah’6 



6AN8 



6A04 

’Normillif 

6AQ5 

6A06 



32 

6 *29 
tftows ^ort 

5 3S 

6 40 



6 2 2 

7 1 1 

position 2>S. 
1 7 1 

6 1 t 



6407 



6406 

6AR5 

64R6 

64RI1 



5Y4— 6B32 



p pL JZw pojriJon or ' C' 

r Do Aol conntot P|*ff c*p to A^ptif. 



1 TUBE 
1 np£ 


J 

I 

X 


A 


B 


c 


t\ 

1 


TUBE 

TYPE 


i 

w* 

S 

X 


A 


B 


c 


^ 1 

1 






28 


6 


ID 




6AV5 


6 


33 


6 


1 




1 6AS5 


6 


36 


2 


5 


1 


|GAV6 


6 


40 


6 


1 


1 


I&AS6 


6 


35 


e 


1 


1 






78 


S 


5 


1 


I6AS7 


6 


35 


6 


1 


8 






78 


G 


S 


1 1 






35 


6 


4 


8 


GAVn 


S 


35 


6 


1 


9 


6AS8 


6 


31 


S 


2 


2 






35 


6 


7 


9 






32 


6 


6 


2 






35 


6 


9 


9 


64311 


6 


27 


6 


1 


9 


GAW8 


6 


32 


G 


7 


2 






34 


6 


6 


9 






33 


6 


2 


2 






34 


S 


3 


9 


64X2 


6 


•99 


1 


10 


7 


64T6 


6 


39 


6 


1 


1 


O 

1 

x: 

A> 


trvore. 






72 


6 


5 


1 


*Konnati¥ shows short positbn 






72 


G 


6 


1 




&1L 








6AT6 


S 


33 


G 


9 


2 


64X3 


6 


34 


4 


10 


9 






35 


6 


1 


2 


SAX4 


6 


35 


6 


5 


a 


6AU4 


6 


33 


1 


5 


8 




6 


53 


6 


3 


3 


6AU5 


6 


40 


6 


1 


3' 






53 


6 


5 


3 


GAUG 


6 


33 


G 


I 


1 


6AX7 


6 


42 


10 


2 


2 


6AU7 


6 


40 


10 


2 


2 






42 


10 


7 


2 






40 


10 


7 


2 


64X8 


6 


33 


6 


2 


2 


GAtiO 


6 


31 


6 


7 


2 






33 


6 


9 


2 






32 


G 


2 


2 


GAYS 


6 


30 


5 


2 


18 



TUBE 

npE 



m 

i 



6AY3Ett 

GAYU 



A LTst TC-43 AOlplii. 
oust TC'fi^'A Adiptir. 
T Um TC'TO AOeptif . 



5 t t8 

S 5 9 

5 8 9 

6 3 9 

6 19 9 



GA2B 

6BA 

G&G 



688 



6BID 



6831 



I 



6 33 6 2 I 

33 6 7 I 



M Use TC*€2*B Adipttf or Novir Soclet It WjreO. nuxiib Bitittsen Sttlil tfo. 152001 
trtd 153000 or Units Ahm Gtrtel KOu 213000 Ktte Prowtrid Nevmr Sochsl on Ha%\* 



\o 




nmi 

rm 

6BA3M 

^BA6 

6BA7 

SSAS 

esAJi" 

6B814* 



TUBE 

TTK 



"Mjjr shoir short on l-Z-6-10. 



XB I SB06 
1 168011 
2 
2 
2 

9I68£6 
9 1 ma 
8 I BEES 

*HoTma!\\f 





of tube. 








6BF5 


8 




1 


7 


68C4 


6 


n 


3 


7 


7 


69 F5 


6 


50 


G 


1 


SSC5 


6 


35 


2 


1 


1 






71 


6 


5 


66C7 


6 


32 


6 


2 


2 






78 


6 


6 






32 


6 


6 


2 


6SFS 


6 


32 


$ 


I 






i2 


6 


a 


2 






32 


i 




6EC8 


6 


53 


6 


2 


2 






32 


S 


3 






33 


6 


7 


2 






32 


6 


7 


6BC32 


6 


40 


S 


i 


1 






32 


6 


8 






67 


6 


5 


1 






32 


6 


9 






87 


5 


6 


I 


6BF11 


6 


25 


fi 


3 


68D5 


6 


33 


6 


1 


3 






25 


6 


S 



TUBE 

TTPE 



r > ml tmfluct mu cjft ta 



Swtidt A Um 

DUia 

T Um TC-TQ MufiUr, 





6Bfi6 


6 


38 


6 


5 


3 


6BK3H 


6 


30 


5 


1 


28 


68H3AH 


6 


30 


5 


2 


18 


6EH6 


6 


33 


8 


I 


1 


68KS 


6 


34 


S 


7 


2 






33 


8 


2 




66H11 


6 


27 


e 


4 


9 






27 


G 


G 


9 






27 


6 


3 


9 


6B13 


6 


28 


4 


10 


9 


6BJG 


6 


34 


6 


1 


i' 


6BJ7 


6 


33 


8 


2 


2 






33 


6 


G 


2 






33 


G 


8 


2 


6BJS 


6 


38 


S 


8 


2 






34 


6 


1 


2 






SI 


6 


6 


2 


6BK6 


6 


39 


B 


1 


1 


Hofmi Ily shows short poirtkm 




1<44«. 








68K4A 


6 


87 


7 


S 


"s’ 


6BK4A& 

» TCU1:?~A Art*n 


6 

tar Mr M 


87 


7 


5 


3 



TUBE 

TYFE 



" i 



fi 87 7 5 

Normally shoin ihoct 
POiitkHi 14n6^ 

6BKS 6 37 1 7 

SBffl S 39 I I 



$BK7 

6BK11 



SB14 

6EL7 



EBMB 

6BN4 



•WormtJly showi ihoit pmltioa 1-t 



TC^ A4«ptar. m - - 

iAd ISSdOO w Uaita A&Mf 



£Un7lS BafiiiM Strlai no. 133001 

Fiawfrid Sadat m WamL 



ft 



TUBE 

TYPE 



I 



6SN5 6 *39 

‘Noniullr sJhnn siHirt 
6BN6 6 99 

6BM8 6 35 

35 



1 2 
position frtL 
6 5 



68N11 

6BQ5 

6B06 



6607 

6BR3 

66R8 



6BS3B 

66S3AB 

6BS8 

6BT6 



6BA3— 6CC10 



. p- ' tu |W#-i4IUl >gr V 

f »o not ceonKi pj«it c*p |e «*p|,r. 





TUBE 
1 TYPE 


t 

t 

Z 


A 


m 


0 


• 

1 


l\ 




72 


6 


5 


1 i 


1 




72 


6 


6 


1 


GBTB 


6 


33 


5 


8 


2 


1 1 




57 


G 


1 


2 


1 




57 


G 


2 


2 


1 6BU6 


G 


50 


G 


1 


1 


1 




78 


6 


5 


1 


1 




78 


G 


G 


1 


1 68BS 


6 


33 


6 


7 


2 


[gbvs 


6 


31 


6 


2 


2 


1 




33 


G 


6 


2 


i 




33 


6 


9 


2 


6BW3 


6 


28 


4 


10 


9 


|6BVIt 


6 


27 


G 


6 


9 


1 




27 


6 


7 


9 


1 GBW4 


6 


50 


6 


1 


2 






50 


G 


7 


2 


I6BW6 


6 


50 


2 


1 


2 


I6BW8 


6 


33 


2 


6 


2 


1 




34 


8 


1 


2 






34 


8 


3 


2 



TUBE 

TYPE 


) 

t 

z 


A 


A 


o 


3 

n 

3 


6Bmi 


6 


30 


G 


1 


3 






30 


6 


3 


9 


68X6 


6 


33 


1 


2 


2 


58X7 


6 


35 


6 


1 


8 






3G 


G 


4 


B 


GBXS 


G 


33 


G 


2 


2 






33 


6 


7 


2 


6BY5 


5 


38 


G 


4 


3 






33 


8 


5 


3 


6BYB 


G 


35 


G 


1 


1 ! 


6BY7 


6 


33 


1 


2 


2 


66Y8 


6 


34 


6 


1 


2 






34 


8 


8 


2 


6BYI1 


6 


32 


6 


3 


9 






32 


6 


8 


9 


6B25 


G 


31 


G 


1 


1 


SB73 


6 


28 


4 


ID 


9 


6BZ7 


6 


32 


6 


2 


2 






32 


6 


7 


2 


6B78 


6 


30 


8 


2 


2 






30 


6 


7 


2 


6C4 


G 


41 


1 


8 


1 



TUBE 

TYPE 


5 

1 

X 


A 


■ 


0 


t 

m 

1 


6CS 


B 


48 


1 




3 


GCI 


G 


45 


8 


5 


3 






45 


G 


10 


3 


6C3 


G 


28 


7 


1 


2 






28 


U 


7 


2 


^10 


G 


42 


6 


1 


9 






42 


G 


7 


9 






42 


S 


9 


9 


GCA4 


G 


34 


G 


1 


2 






34 


6 


7 


2 


GCAS 


G 


32 


2 


5 


1 


6C47 


G 




6 


5 


3 


eau 


6 


35 


9 


3 


9 






33 


9 


6 


9 






33 


8 


B 


9 


6CB5 


G 


•35 


4 


5 


3 


*NonniUy shows short posJUoo 




1SG4. 








6CBG 


G 


33 


S 


1 


1 


GCCIO 


G 


44 


G 


1 


B 



44 6 4 6 



□ Uta T0^*A Adapltr. 
T Ut« TC^Jp AAioiar. 



and 1S3000 or Uiilti Abm ^lal WOOD Hm ^\^ywAHtrwu SbcUt on Pwal. 



12 



>» 



V 



V 



J 





rm 

SCD3 

•Some 



eCDG 

eC£3 

lc5" 

BCfB 

6CG3 

5CG7 



TUBE 

lYFr 



6 *Z7 4 

tvbe< ffurj' show 

B 33 B 

6 27 4 



W 91BCKB B 30 S Z 2 

*i»rt I6CL3B e 27 5 2 18 

6C15 & ‘35 4 5 3 

iM rt I 5*owi »hor1 position 

6 *32 T~ 



Tf $C16 



fiCOS 

60H3I 

6CH5 

&CHS 



_ 9 2 

1 1 'Noimtrrjr shows thcHi posJUpit 3-8. 

ID SI&aB 6 32 6 9 2 

2 2| 32 6 1 2 

7 2 1 6CM3« 6 30 S 2 tS 

“9 2fsCJ44 6 29 3 e 7~ 

1 2I6CM5 6 *32 4 5 3 

2 :s I *rtfonrultr Shows Short Position 34. 

2 2|6CM6 6 40 3 6 2 

7 2|SCM7 6 40 6 7 2 



6CJ3« 

6C/6 

'Normilly 



^682 

6 25 2 5 ;8|6CM8 

C *32 8 2 2 

shows short position I6CN6 
1-6-9. 1 6CW7 



35 6 

33 6 

38 6 

29 6 

44 10 



6CK3I 

6CK4 



6 25 

6 34 



2 5 18 

1 3 3 



33 10 1 

33 10 2 



TUBE 

TYPE 


1 

s 

X 


* 


* 


c 


2 


6C04 


6 


32 


6 


5 


8' 


GC06 


S 


35 


6 


1 


1 


6CQ8 


6 


33 


6 


2 


2 






33 


6 


9 


2 


6CP6 


6 


39 


6 


7 


1 






72 


6 


2 


1 


6CR8 


e 


*32 


6 


2 


2 






•34 


6 


9 


2 


-Hormally shows short position 8. 


6CS6 


6 


35 


B 


1 


i: 


6CS7 


6 


34 


6 


3 


2 






47 


6 


7 


2 


6CT3 


6 


32 


2 


G 


2 


ECUS 


6 


•33 


2 


S 


1 


*U may show short pin Ml. 




6CU6 


6 


35 


6 


5 


“3 


ECUS 


6 


32 


1 


7 


2 






33 


7 


8 


2 


6CW4 


6 


•87 


6 


2 


5 


*Fof Grid Emission Tom 





TUlt 

TTPt 



6CW5 $ "30 j 2 

jUy show ihoft posiUoo S-74.9 
^ 6 33 8 2 ■ 

33 8 S 

6CX8 $ 33 8 7 



6CW7 



A Ut« T043 AdssUf. 
O Us* 

T Ut* rO'TO Atf«pt«r. 



C Switch Position 4. 

^ Sect*! If Wirei^ 
•Od 153000 or 1MIU AM* Saritl he. 2U0Q0 H*n 



6Ct5 

6CT7 

6CS 



8D2 

604 

6D8 

6D10 



60M 

60A6 

6D85 



’hofTMfly shows posllbo 
6DB6 6 33 S 1 

ttlnits 8«twt*fl Serlit k*, isioQi 
PsnrUfd henr SocUt m 



IS 












niB£ 

TYPE 



TUBE 

TYPE 



60C6 

BDCB 



60E4 



1 1 6DN7 
Z 

2I6D04 
2 I 6DQ5 



6 -35 



60ES 

60£7 

60G6 

60i8 



1 

2I6D06 

2 6D06B 

3 I S0R7 

2 



‘Wormaliy shows short position 



31 6 ; 

60K6 6 33 6 1 

6QL4 6 *85 7 8 

* Normal Ij shows short position 
14-7-9 



6015 


6 


34 


1 


7 






60M4 


6 


30 


6 


5 




6DSS 


60N3a 


6 


31 


2 


5 




60SE 


60N6 


6 


33 


6 


5 


3 


60R4 



6CD3-6ED4 



2 1 6DRB 6 31 6 2 

1 [ 72 6 7 

2 1 72 6 8 

6DS4 6 -87 6 2 

-for Grid Emission turn 

€ Switch PoslthM 4. 

6 33 1 7 

6 30 6 2 

34 6 9 

6 51 1 6 



6DT4 



6 27 6 S 



Sho/U refer to position of **C^ Switch* 
; Oo not cooftecl Piefi (Up to Adeptor. 



A Us* IC43 Adapt*/, 
O Usa TC47*A AOaptir. 
T Us* IC-70 Adaptor. 





1 


TUBE 

npE 


k 

1 

X 


4 


■ 0 1 


a 


601S 


6 


*3E 


3 E 2 1 


8 


-Normally shows short posiiMm 7-1 IJ 


8 


6DT6 


6 


33 


a 1 1 


3 


6018 


6 


30 


s 2 Z 








30 


5 7 Z 




60W4a 


6 


29 


5 2 B 


3 


sows 


6 


33 


3 S Z 


3 


6DX4 


a 


•69 


1 7 1' 


2 


•NormallY thows short oosiUon 2^ ' 


2 


60Xa 


6 


25 


6 8 2 


2 






25 


a 1 2 


2 


60Y4 


a 


*33 


2 6 1 


2 


•Normally shows short positJofl 1-7 


5 


SOTS 


6 


71 


2 9 2 




G0Z4 


a 


•31 


7 2 1 




•fiofmally shows short position 1-7 


1 


6DZ7 


a 


40 


6 I 3 


2 






40 


6 5 3 


2 


6oza 


6 


30 


6 3 2 


I 






37 


6 1 2 


8 








TUBE 

TYPE 



»W* 6 85 7 4 9 

-Insert a 2JK VH S% raptor frorn 
m tnle Ho. 4 lo No. 6 of sochit 
Ho. 4. Reioove rtiistar alttr lest 
IS completed. 



•Ptoraialty shows short positkMi 14 



5*9. 

6EA5 

6EA7 


6 33 

6 3$ 

39 


2 

a 

a 


1 

1 

4 


1 

8 

8 


6EA8 


a 30 


6 


2 


2 




31 


a 


9 


2 


6EB5 


a 52 


6 


2 


1 




52 


a 


7 


1 


6EB8 


6 33 


a 


7 


2 




34 


a 


2 


2 


GEC4W 


6 "26 


2 


5 




• » 


Use only TC42B Adapter. 




6LD4B 


6 **54 


6 


10 


8 


••Dormect Plato Cap to Adapter. 



-Nortaally shows short positk» 
1-2^344. 



and 159000 or UnlU Abov* 3«rLai Wo. U3000 Hm 

AUse T(>75 Adapter. 



lUnlts Batom Sarlti No. 157001 
nowlr«d Now iockat on Paoei. 



14 





JVBl 

rrn 



6tf4* 6 8Z 7 4 S 

•foiefl « W S% resistor fnwti 
pm l^fv Wo, 4 (D Wo, 6 of sodket 
Wo, Et rtfnm rttklor ifttr test || 
compjefett, 



TUB! 

npi 



•Woimifijp ihcm nwrf poilttofTli-g, 
SlHi 6 *55 4 6 9 

•WormjHy jhowf ihort pofJtton 

ists^s. 

SfHS e 30 2 5 1 

SwT S 30 3 2 2 

«H$ 6 31 J 7 2 

3] I 2 2 

6 £34 tkt 6EF4 settiftgj, 

BV7 6 29 3 2 : 



B£SS 

i6£S8 

one 

807 



0EV5 



ea4A 6 37 7 5 

6FN4 6 -50 7 5 

'Wormtllysfioirs short posKion 

*Tuttf good jf It reads 40 or nwrt 

605B 



6EW6 

G£W7 



TUBE 

TTPE 



eczB 



GT5 



"53T 



TUiE 
TTPE 

7lmr 
2 

21 SFH5 
2l6fHB 
3 



sno 

6F31 



6F33 

BF38 

GF40 

6FA7 



6FC7 

8m 

6FD7 



ms 

GFQ5A 

6F07 



6 2 2 
8 8 2 
I 1 I 
I 2 1 

6 2 2 



6 36 3 6 2 



•itoTOiJ Sborts ftfer to position ot "C" Swfteh 
t Oo Aot ewftict Plett Cco to AOeottr. 



60(6 

6£Y6 



6 33 6 

6 35 6 



3I6FE5 
3l6rG5 



'6fS5 
6fV6 



A Use 

Dtlte 





r 





TC-43 AOepItf, 
rc-BS-A Adiplir* 
▼ Um TC'TO Maptar. 












TUBE 

TYPE 



TUBE 

TYPE 



«■ 

I 



6f«5 

£fW8 

errs 

err? 



6G6 6 45 

GGl! 6 36 6 3 9 

30 6 8 9 

6C-03A 6 27 6 5 3 

UBSa 6 '26 4 5 18 

*Miy slww short positioD 1-2-8-10. 
‘Connect plate cap lead to the tuire. 
6G-BG 6 33 6 5 3 

6G-B7 6 30 3 5_3 

6GC5 6 *33 3 6 2 

'Nofmait/ stioMrs short position 1-8. 
6GC6 6 33 4 5 3 

6G07 6 26 3 1 2 

24 3 9 2 

6EF4— 6GX7 



6GE5 6 *27 3 1 9 

’Nomiatli shows short position 4-10 
6GE8 6 33 6 8 2 

33 6 3 2 

6GF5_ 6 *27 3 1 9 

‘Normiltjr shows short positron 4-10 
6GF7a 6 26 6 5 |S 

41 6 3 tS 

6GH8 6 31 6 2 2 

31 6 9 2 



6GKEM 6 31 6 2 2 

31 6 9 2 

6liJ5a 6 *32 5 1 18 

'Normally shows short poslUon 2-4. 
66J5AH 6 ‘ 32 5 1 18 



'Noftitally shows short position 2-4. 
6GI7 6 24 3 2 2 

26 3 9 2 

6GJ8 6 34 6 2 2 

33 6 9 2 



TUBE 

TTPE 



m 

\ 



TUBE 

TYPE 



B 



6J05 6 "as^io 5 9 

‘KormallY shorn stiort posttlon 
1-34-1(1 

6GK5 6 2S 1 2 1 

6GK6 6 33 3 2 2 



S<m7 

6GL7 

6QM5 

6GMS 



« •» 5 I 18 

thews short posiUoA 24- 
6GT5AH G *35 5 1 tk 

*^Nonmlly shows short positton 2-4. 
WU5 6 27 2 1 1 



60U7 



1 1 



6GM8 



6 33 6 2 2 
33 6 7 2 

6CN7 6 *24 7 2 2 

'Normally Shows Short Pnitlon 3-9 
6GN8 6 33 6 7 2 

35 6 2 

GGQ7 6 31 3 2 



6 31 6 2 2 
31 6 7 2 

6ffl5 6 *26 10 S 9 
"Itonnally shows short position 
1-347-10 



I DO not eoDAict Pj*te Cia to Adepter 



6GS7 



6GS3 



GGV7 


S 


33 


9 


9 


2 






30 


9 


7 


2 


6GV3 


6 


29 


6 


9 


2 






23 


6 


2 


2 


SGW5 


6 


25 


2 


6 


1 


6GW6 


G 


30 


6 


5 


3 


SGW8 


6 


26 


6 


8 


2 






30 


6 


1 


2 


SdK6 


s 


2S 


6 


1 


1 


6GX7 


6 


26 


3 


2 


2 



30 9 1 2 

6 33 6 7 2 



3 9 2 



A Uie TC>€? Adjpter 
D Ult TC*674 Mtotet. 
▼ the nc-TO IdcotiT. 



■ Use TC-B3'B Adapter or fiOYsr Soettt if Wirto, (UnlU Belwetn Seriai Ho. ISZtPOl 
end 153000 or Uniti AOon ^nat No- ZIJOOO Hwfo Prewired Hnv Social «e Pi^. 
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nm 

rm 



« I — 9 — f 



OT5 

*Norm«rrv iitomt fhort pciitJofi 
1^740 

6CYS 6 27 6 1 

6CYB 6 *32 6 1 



•Wwnjihr sIktiiii l>«nt potlKon II. 
€G7S 6 28 2 5 

EH6 6 48 1 3 ; 



6K3! 6 35 6 1 1 

6H45 6 27 2 I 1 

6fae 6 *27 3 2 2 

*Nonn4iry ihdwi short posfffon 

6H85 $ *25 I 3 3 

*NormjUr ihom short position 4^10 
6HB6 6 *25 3 2 2 

*NomuUjr shows short position M 
6HB7 6 27 1 2 2 



27 1 3 2 



|l mr 
JI TYPt 


a 

1 * 

z 


0 


o 


t 

i 


TUB£ 

TYP£ 


3 

t 

X 


A 


• 


o 


z 1 

i\ 


f| sHca 


G 36 


6 


3 


2 


6HJ5 


6 


•28 


a 


1 


9lG 




38 


6 


1 


2 


*Normilly thows short ponUon 




. 1 6HD5 


6 -27 


3 


1 


9 




4-&9-IQ 






|5 


1 1 *Normi1ly thorn shoft positkm 




6KI7 


6 




1 


7 






4.S-9-I0 












30 


1 


9 


2| 


[I6HD/ 


6 30 


1 


2 


2 


*for grid tmluton turn C switch to 1 C 


t 1 


30 


1 


9 


2 




position 2* 








IgH£5 


6 *3Z 


to 


Z 


3 


6HI8 


G 


ZS 


G 


2 


21 1 


1 *riormarry thow$ thort posltton 








31 


6 


8 


2 


l| 


1-3410 








6HK5 


6 


27 


2 


i 


1 


J6HE7 


6 25 


11 


9 


9 


6N15 


6 


30 


2 


7 


2 




27 


11 


2 


9 


GKli 


G 


32 


9 


2 


2 


Igkfs 


G *2S 


10 


5 


9 






3G 


6 


S 


2 


1 •Nonnally shows short positkn 




GHM5 


G 


Z7 


2 


1 


1 




1-MM-lO 








GHU6 


6 


24 


3 


2 


2 


IGHFS 


6 ST" 


6 


7 


2 


6HQ5 


6 


29 


2 


1 


1 




2S 


e 


2 


2 


GHR5 


6 


30 


8 


1 


1 


leHcs 


6 38 


1 


7 


1 


GKRG 


G 


24 


S 


1 


1 


|6H68 


6 24 


3 


2 


2 


BHS5 


6 


•26 


2 


1 


9 




25 


1 


6 


t 


•Normtily shows short pcsltSon 3-10* 












si^ 


G 


26 




1 


1 












6HS8 


G 


30 


6 


7 


2 



im. 



15 G *S6 2 6 3 

[Itoy show ihwt poUUon 14-7-3* 

TG 6 2& 3 2 Z 

U6 6 *55 2 1 2 

'Hofmilly shows short potlUon 

S 59 8 2 — 2 

23 G S 2 

W5 6 *32 2 I 3 

• Most show short poslUon MO* 
"Mjy show short posUksn SM3, 



GHZB 

6J5 



GJG 



SJIO 



n G 7 2 

93 6 G 9 



• Normif Shorts r*f «• to p«tmo^ of *'C** » 
t Do not comet FTil# t*p to Wliptof* 



HTch. 



3 IH« TC4?‘A 
YUiiT C-TPAdii^ 

i S 



njiini e4t*«4* s«riu N*. tsiDOt 

and 193000 at UnlU Aoov* S«ri*i No. 213000 Hsv« PrtviUvd Now toc&at d* Pootl. 
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1 TUBE 
1 TYPE 


1 

1 

z 


A 


a 


% 

“ i 


rleiEGa 


G 


•29 


5 


1 n 


1 ‘Normally shows short position 2-4 


1 6J£68> 


6 


•29 


5 


1 t8 


1 ^Normally shows short posHion 24. 


GiEB 


G 


25 


6 


7 2 






28 


G 


2 2 


iGiFGfl 


6 


*26 


5 


1 8 


1 ' Normally shows short position 24. 


I6JG6B 


G 


24 


2 


5 


I6JG6AZ 


6 


24 


2 


5 tS! 


GJH6 


6 


25 


6 


1 1 


I6JK3 


G 


32 


6 


6 2 


iGiKG 


6 


26 


6 


1 i 


I6JK8 


G 


30 


G 


2 2 






31 


6 


7 2 


[GILG 


6 


26 


G 


t 1 


6JL8 


6 


35 


6 


2 2 






82 


6 


8 2 


161^46 


6 


26 


4 


5 9 


6JNG 


G 


27 


4 


1 9 


BiNa 


6 


26 


6 


9 2 






26 


G 


1 2 



TUBE 

nPE 



Homully shows short 
position 1*34-10. 

6Ja5 6 '35 10 2 9 

fij6£B 6 '29 5 1 |8 

'Nonnail/ shows sharl position 2>4. 

SiBGAS 6 *29 5 ! $8 

'Hornully shows short position 2A. 

filC6 6 26 3 2 2 

6JC6A 6 26 3 2 2 

6;Ce 6 2/122 

2/18 2 
6iD6 6 26 1 2 2 

6J£6C» 6 *23 5 1 28 

•Normally shows short position 2-4. 



6GY5~6K06 



i 



6JQ6 



tube I . „ „ 

r"*i5 8 s ? 

58 8 6 2 

•Way show short position 2-3* 
6JR6« G 34 2 7 a 

6JS6 6 '29 ID 5 9 



'NornullY shows short position 
1-34.10 

SJT» 6 27 2 5 tS 

6JT6« & 27 2 5 t8 

fiJT8 6 25 2 7 2 



mm 



•Normally 



34 

G 27 
6 *42 
**42 

shows shcMl 



6 2 2 

5 t tS 

2 1 2 

9 7 2 

positton 8 



•■Hormilty 

GJUSA 

••Normally 

•Normally 



straws short 
6 *42 
"42 

shows short 
shovrs short 



position 2 

2 1 2 

3 7 i 

posHion 2. 
position 8* 



6M 



lUBE 

npE 



] 



30 6 2 2 

6IZ5 e -27 4 5 9 

•Some tubes may shaw short 
position 1-9. 

GI2B G 23 7 7 9 







40 


7 10 


9 


6KS 


G 


41 


6 5 


3 


61C7 


6 


52 


1 10 


3 


6X8 


6 


35 


1 s 


3 


exn 


G 


35 


G 1 


9 






35 


G 7 


9 






35 


G 9 


9 


6KA8 


6 


26 


G G 


2 






33 


6 2 


2 


6X06 


6 


•25 


10 5 


9 


"Nornaiy shows short position 



1-34-10* 



I Zto mt cwii«ct PiMU <Sp 



A Um TOSa Adiptor* 

□ Ui« TC-iaA XiipTir. 
T Um TC-70 Adsotof * 



■ Aojpitr or neiTiT ^ocui u rfirm. tvniu 

ind isaooo Of iJnIto A50W Sdf tol No* 21)000 Mj« Htwirid mnu MM% on PtML 



Id 




ruic 

nrFt 



j 



TUK 

TTPt 



4 





6 30 £ 


Z 


2 ISKHSA 


6 


24 


a 


7 


2 




2B 6 


9 


2| 




26 


6 


2 


2 


6KES 


6 26 e 


2 


2I6KS6 


6 


99 


6 


s 


1 




26 6 


9 


2 ISKSS 


6 


*27 


6 


7 


2 


69CC6a 


6 *26 11 


4 


a| 




*31 


a 


2 


2 


*Normtny shows short posilioa 


1 *lt nuy show short position I-BT 






1-2-S6. 




1 6KT6 


6 


25 


i 


2 


2 


6KF3 


6 38 6 


7 


2 Ibktb 


6 


28 


6 


7 


2 


6XIB 


6 30 6 


2 






28 


6 


2 


2 




77 6 


8 


zlsKua 


6 


22 


6 


7 


2 




6 *2? ^5 


1 


8 




6& 


6 


2 


2 


"Wormjlty shows short Kwltten Z-4. 1 




65 


6 


3 


2 


6KM8 


6 31 6 


7 


2 |6KV6« 


6 


23 


4 


S 


a 




7S S 


3 


2J 6KV8 


6 


27 


6 


7 


2 


6KN6 


6 *28 !0 


5 


9| 




34 


6 


Z 


2 



TUBE 


-w- 








V 1 


TTPC 


t 

s 


A 


A 


o 


1 


6KZB 


a 


26 


6 


2 


2| 






26 


6 


9 


^ 1 


6L5 


6 


5Z 


6 


5 


3 


6L7 


6 


44 


1 


10 


3 


6L10 


a 


32 


6 


4 


3 


6L12 


6 


32 


6 


2 


2 






32 


a 


7 


2 


a4i 


a 


33 


9 


9 


7 


6143 


a 


*32 


2 


9 


7 


•ftonniJiy shows short position 3^ 



'Noraultr Siam d»rt poillton 1 6XW6a 6 ZB U 

I-«-ia BKYS 6 27 3 

6KNS 6 66 6 I Z I SKTSB 6 27 6 

90 6 6 Zl 39 E 

6KR8 6 24 6 7 TIEKVBAB 6 Z7 6 



Z6 6 Z 2 



ELS 



Hwu nfw to MaltloR ef 
t no oot coutct PUti to 



39 6 

6 37 1 






9 9 



SLB6 



® '28 10 5 g 

'Kormally shews short position Isus 
1-3-4*10, * 

61B8 6 25 6 7 2 

39 € 2 2 



fo 5 42 6 2 2 

re 30 6 7 2 

5 *32 10 5 9 

Wjy show short peiitkm 1^740 
S 87 6 5 3 



acsA 

6ii:8 



6 87 6 s 3 

6 *95 3 2 2 

*'93 3 7 2 

*For grid eaiission turn C switdi 
position L 






A Ui« TO-^3 Adapt tf. 
O Uti Adfpttr. 
T On TC -70 



f f? f 5 3 1 *'For grid omiskifi turn C switdi 

® 15 3 6 2 1 petitions, 

2 6LM3 6 28 6 Z 2 

61D6 6*Z9 7ZZ| ZeII? 

' Wornully show short posUhn 3^ . | SLH8 6 31 B Z 2 

6 43 6 8 Zj p 6 I f 

35 6 2 2 ' « B 3 i 



GlOlZ 



(Unlti Strut Ne. 1S3001 

frawM Htnr Soetot tn PmmL 













TUBE 

TYPE 



6LQ6> 6 29 5 1 

’IfoniullY ttuws short position 
610B 6 26 6 7 

Z6 6 2 

6U6 6 -32 10 5 



2-4, 



‘Miy show short position 1-34-7-lC 
ELRSa 6 27 6 5 



6LT3 



29 6 3 

6 26 8 9 

30 j 6 



6LU8 

61X8 



30 1 8 

6 28 7 7 

31 7 10 

6 29 6 2 

34 6 9 



6LYB 

EMU 



SKD8— 6S2 

Woraur %tuHU r*iar |, 
0& APi CMlIKt PtAli 
iUsn TC-75 kAam^nr 



1 TUBE 
npE 


h 

1 

X 


A 


a 


c 


% 

■ 


TUBE 

TYPE 


4 

I 

X 


A 


a 


4 1 

' M 


6Mfi8 


6 


27 


6 


9 


2 


i6Mim 


S 


31 


6 


2 216 






90 


6 


1 


2 






3i 


6 


9 2|5 


6MD8B 


B 


35 


6 


1 


8 


6N3 


6 


29 


6 


9 2lS 






3S 


6 


S 


8 


5N7 


6 


47 


1 


4 3| 






35 


6 


10 


8 






47 


1 


5 3H 


6MEB 


B 


30 


6 


6 


2 


BK8 


6 


37 


6 


2 2 I 


6MFS 


6 


35 


7 


7 


9 






64 


B 


7 21 






34 


7 


18 


9 






64 


6 


8 2 


6MG8 


6 


33 


6 


2 


2 


6NX7GT 


6 


40 


6 


4 3|E 






33 


6 


9 


7 


EPS 


6 


48 


B 


5 3I< 


6M-HH3 


6 


27 


6 


5 


1 


SP15 


6 


33 


1 


2 Zll 






27 


6 


6 


1 


.607 


6 


40 


1 


10 3|l 


SMJ8 


6 


35 


s 


1 


9 






63 


1 


4 31 






35 


8 


8 


9 






63 


1 


5 31 






35 


8 


10 


9 


6011 


6 


35 


6 


1 s 


SMK8 


6 


34 


6 


7 


2 






35 


6 


7 91 


6MN8 


6 


33 


8 


8 


9 






35 


6 


3 3| 






33 


8 


10 


9 


6R3 


6 


30 


2 


9 2| 






32 


8 


1 


S 


6R4 


6 


35 


6 


t 21 


6ML4 


B 


*33 


2 


6 


1 


ER7 


6 


52 


1 


TO a| 


‘Normally shows short posUfon W. 






63 


1 

ii 


4 al 

r 4 1 


6M P17 


6 


35 


7 


1 


1 






63 


1 


5 3 * 



npE 

TUBE 



i 



698 



S 



ERHK8 



ERKI9 IE 30 2 9 2 

ESPIS 6 38 2 1 2 

6R-P22 6 *35 2 9 2 

‘Notniilly shows short position 38. 
6S2 6 * 95 1 10 7_ 

'Kofmally sham short position 
6 - 11 . 



f^xiu lS3a00 or UniU Ahm S«fUI htu 21)000 Hm 



m 

Pii’ 



„.tt> Bttmttt Stiltl na. >07001 sO 

nlnd Hoot Sochtt on Pvut. 







rutc 

rm 






TUIE 

im 



■ 6SA7 

■ eSBTY 

■ SSC7 


6 

6 

S 


S3 

37 

34 

43 

43 


2 

I 

] 

I 

1 


3 

5 

5 

3 

4 


31 

bI 


■ 6S07 


6 


35 


6 


4 


3|i 


■ ssrs 


6 


4] 


I 


1 




■ 6Sf7 


6 


43 


1 


Z 


8|( 






S9 


1 


5 




1 SS67 


6 


34 


5 


4 


3] 


1 65H7 


6 


33 


5 


4 


3|6 


1 Gsn 


e 


S5 


I 


4 


ll 


1 6SIC7 


6 


40 


1 


4 


if S 


1 SS17 


6 


43 


6 


1 


8 


L ^ 




43 


6 


4 


81 




6 


44 


6 


1 


s| 






44 


6 


4 


8 1 



6TBA 



m 



ess? 

esj7 



6 



6T10 

sue 

6U7 



6VS 



\ 



B Z7 



TVBC 

TYPE 



6va 



6W4 



6W$ 

6W7 

m 

m 



a lilt TC-52*A A4tpEl 
▼ UU TC-70 Adt^tr. 






GX6 

6X8 



6T6 

6Y10 

6ZI0 



6Z31 



\ 



8 



BO 6 10 3 

<*611 
« 6 6 1 

40 1 3 3 



40 I 



41 6 I 

ftln^*nn«l 5„W (fc, ,5550, 

”*■#•4 Nmr Soctei OB Bioti 



It 



7A7 

7A8 

7A07 

7Af7 



• A 

1 ^. 



7AC7 

7AH7 

7AK7 

7AN7 



7AU7 

784 

7B5 



IU6£ 

I7P£ 


» 

i 

X 


A 


8 


c 


S 1 TUBE 

1 ttpe 


i 

s 

X 


A 


SZY5 


6 


43 


6 


3 


31786 


6 


40 






43 


6 


5 






63 


7M 


6 


41 


B 


S 


4| 




63 


7A5 


6 


34 


6 


6 


4l7B7 


6 


45 


7A6 


6 


43 


6 


3 


4) 7B8 


6 


42 



4I7C4 
4|7C5I 
7C6 



33 8 



7C7 

70J8 

7£6 



33 


8 


6 


2 






69 


40 


20 


2 


2 


7E7 


6 


47 


40 


10 


7 


2 






63 


40 


6 


6 


4 






68 


52 


6 


6 


4 


7ES8 


7 


30 



6 S 4 — 8 A 8 






7£Y6 



A Uif 1043 Adiprtr. 

Ust TC^52*A Adlpitili 
T Um TC'70 Adipur. 



TUBE 

TYPE 



TUBE 

nPE 



8 



7F7 6 <5 6 4 4 1 

45 E S 4 

7FC7 7 29 6 2 2 

29 2 6 2 

7G7 6 36 6 6 4 


WW 7 35, 1 7 1 

7N7 6 42 6 4 4 

42 6 5 4 

707 6 35 6 4 4 

7R7 6 3S 6 6 1 


7GS7 7 30 9 9 2 

30 9 1 2 

7GV7 7 33 9 9 2 

30 9 7 2 

7H7 6 35 6 6 4 


72 6 3 4 

72 6 4 4 

757 6 38 6 6 4 

7m 52 6 4 4 

7V7 6 32 6 6 4 


7HG8 7 24 3 2 2 

2S 1 6 2 

7i7 6 35 6 6 4 

50 6 4 4 

7K7 6 45 6 4 4 


7W7 6 31 4 6 4 

7X6 6 35 6 3 4 

35 6 6 4 

7X7 6 43 6 3 4 

36 6 S 4 


65 6 5 4 

65 6 6 4 

7KY6 7 27 3 2 2 

7K26 7 26 3 2 2 

7L7 6 36 6 6 4 


35 6 6 4 

7Y4 6 45 6 3 4 

» 6 6 4 

724 6 SO 6 3 4 

SO 6 6 4 




8A8 9 31 6 2 Z 

34 6 9 2 



irHJ 



tilt TO-62*B Aifipltf or Notir SocUt U Wlrtd. 



OMIb BttwiM Scilii NO, 152001 ZZ 

OA PnoL 



- . 





W9l 

TTTf 



I 



» 

i 



ri/sc 

TTft 



I 



a 



0 



33 I 2 2 

a 33 S 3 2 1 8sas 

33 6 I 2 laBQ 7 



7 UB£ 

TfPE 



A V n 1 


TOtt ) 


i\ 


nrt J 



asaii 



S 2S g 5 

26 6 10 



'fKrfwiI siwtf p*fir to peirtlofl of ”C" Sittttit 
0 » mt «s»rt Ftitr Cip to Mtp'itt. 



A Uifl TD 43 AliJpton 
P Uu jUtpftf. 

T IM« TC- 7 mdipte 



68im 


8 


28 


6 


a 








28 


6 


4 


9 






28 


6 


6 


9 


8CBU 


a 


28 


6 


5 


5 






28 


6 


10 


9 


»esT” 


8 


45 


6 


t 


2 






45 


6 


7 


2! 


BCK8 


8 


33 


6 


7 


2 






38 


« 


i 


2 


sets 


8 


32 


6 


9 


Z 






32 


6 


t 


2 


SCM7 


8 


40 


6 


7 


2 






35 


6 


8 


2 


8CW7 


8 


44 


10 


7 


2 






33 


10 


1 


2 








10 


~T 


T 


8CS7 


8 


34 


6 


3 


2 






47 


6 


7 


2 


8CU8 


f 


32 


1 


7 


2 






33 


7 


1 


2 


80VS 


8 


•30 


r 


2 


2 


!Ms 

P 


INmshOft 

wiatarSTSe 


positten 6-7-a9. 



acts 

8 CT 7 



80ET 



8CT7 



S 36 



8GN8 



1 1 



! ^ 2 
S 2 2 



ib"w — n 







TUBE 

np£ 










8GU7 

8GX7 

8HA$ 



8HG8 

8J£8 



ams 

8JL8 

ans 



BJU8B 



8 25 



^62 
8 *42 2 I 



— Wonnally ihoiw short twsitfan 2 . 

8AC9—9EA8 

«t -t: 

t DO ml cMnmt Pioto Cop to iUiplu. 



S 1 TUBE 3 s 

I TTK 1 * • ' 1 


TUBE i ; 

TYPE ‘ ^ J 


2 8JV8 8 25 6 7 2 

2 33 6 2 2 

2 8K11 8 35 6 1 9 

2 35 6 7 9 

2 1 35 6 9 9 


8M0B" 8 35 6 1 8 

36 6 3 8 

35 6 10 8 

eM4<12 8 34 6 1 1 

8MU8 8 31 6 2 2 


1 EKA8 8 26 6 6 2 

2 33 6 2 2 

2I8KR8 8 24 6 7 2 

Z| 26 6 2 2 

1 8KS8 8 *27 6 7 2 


31 6 9 2 

8R-KPI S 33 6 3 2 

39 6 1 2 

8RLP1 8 29 6 3 2 

36 6 1 2 


1 1 *31 6 2 2 

! 1 *lt (luy tbow short positioa 1-6, 

! 1 8KTS 8 28 6 7 2 

’ L 28 6 2 2 

1 8tC8 8 25 3 6 2 


6SN7 8 44 6 I 8 

44 6 4 8 

9A8 9 31 6 2 2 

34 6 9 2 

9AH9 9 37 5 2 9 


1 32 7 2 2 

f 8LES 8 29 6 9 2 

1 8LTS 8 26 8 9 2 

1 30 1 6 2 

[ 30 1 8 2 


30 5 6 9 
9AK8 9 43 6 8 2 

35 6 2 2 
35 6 1 2 
35 6 6 2 


Ilirh a. llvM Vi'.mm 





lUBE 

nK 



40 10 
40 10 
26 6 
26 6 
32 10 



9BR8 

9CG8A 



37 10 
37 10 
32 6 

31 6 

30 3 



9EA3 



32 6 1 2 

30 6 3 2 

37 6 1 2 

30“ a i 2 

31 6 9 2 



Uf. 



□ Irt® TC-M-A At_„ 
T U« TC -70 Ad« 9 ter. 



and 153000 or UnlU Alim 5 #rLil Ko, 2130 Q 0 Hm 



ntoj! 

Itto 



jafto utwm Sarisi no. 1 52 C 01 £4 

trad Hatar SoeAat on Piatt. 



WWT 



nisr 

TTPF 



S **S4 6 10 B\siAB 

^*G 0 AMCt PtjF« Cip 10 Ailjiptir. [ 9M-KN3 
^Honn^Uf thawt tAoJl pdSftiOiT 

1-2-3-S^. f 9MNS 

9GK8A 9 3T 6 2 2 



9H$$ 

9GV8 

9iG 



1 I 9M^J2 

2J9R46 

2 I 9R-AI1 

1 



ms 

9KC6 



1 1 9R-ffS2 
2 

?|9US 
2 

219X8 



9K66" 9 *2S n 4 S 

'Kornully sham short posilfon 1 1(WF1] 
1-2S-6. 

9KV8 9 27 6 

9W6 9 27 3 

5KZ3 9 28 6 

26 6 



7 2 

2__2 1 lOAlU 

2 2 
9 2M(»Q9 



9 



32 

10 31 



i 



10 



*Nofvt} Shorn ftftf to pa»ion of -C** SwfteJt 
I Do QOt codfvoct rtat# to Adiifitor. 



A tHf TC43 UftpUr. 
D U%m Tl>f7'A Maetof* 
▼ Iff » tr-7t> Adaottf, 



Tuir 


3 








V 1 


rm 


1 




m 


e 


I 


1 lOCi 


ID 


32 


6 


B 


7| 






32 


5 


2 


21 


IDGWS 


10 


•30 


1 


2 


21 




1002 


19 


33 


6 


2 


1 






9^ 


6 


7 


"^1 


I0DE7 


10 


33 


2 


3 


2 1 






44 


2 


7 


7 1 


10DR7 


10 


32 


2 


3 


2 1 






41 


2 


7 


2 


100X8 


10 


2S 


6 


8 


2 






25 


6 


1 


2 1 


lO/E/312 


25 


34 


6 


5 


s| 


lO/E/349 


6 


41 


6 


5 


3 1 


10/Er558 


6 


52 


5 


10 


3 


lO/E/llUS 


6 


42 


E 


5 ■ 


" 3 1 


wmim 


6 


39 


E 


5 


3 1 


lO/E/ 11501 


6 


40 


6 


10 


3 


10EB8 


10 


33 


6 


7 


2\ 






34 


G 


? 


2 


10EG7 


10 


32 


6 


1 






t ih* Iv 


45 

Hall . r- Vm 


S 

-ah 


4 


8l 



TUBE 1 

rm 1 


16047 


kT 


10EW7 


10 


10f07 


10 


1 lonr? 


10 


locrta 


10 



1QGH8 

10GK6 

mm 



mm 

Km 

10HAB 



4S 

31 

45 






10 31 6 

31 6 

10 33 3 

10 33 G 

33 6 



10 53 T 
39 6 

10 29 G 

29 6 

10 “27 3 



'Hormally shorn short position M 



^ Mtltl If WTfiRj. (UO|tt Bl 

aM 159000 «r ijnlti AOon S«riaJ no. 219000 Haw PtwM 



Uom umi No* 1S7D01 

Mavtr Sockai PM^ 



tB 



TUBE 

rm 



ims 


10 


24 






25 


1QM8 


10 


25 






99 


lOJTB 


10 


25 







34 


6 


2 


2 


lOITS 


11 


2€ 


6 


7 


2 






26 


6 


2 


2 


lOKRS 


10 


24 


6 


7 


2 






26 


6 


2 


2 


lOKUB 


10 


22 


6 


7 


2 






65 


6 


2 


2 






65 


6 


3 


2 


lOLBS 


10 


25 


6 


7 


2 






39 


6 


2 


2 


iOlJK 


10 


•29 


7 


2 


2 


_Ko™Uy shows short 50511100 3*9. i 


10U112 


10 


43 


6 


8 


21 



9ED4-T2AEI0 

^'£rfH!l “ p“'™< «> V 

I DO mu txnoon Plait Cap lo AOapur. 



ll lUM 

II 


1 

I 

X 


A 


tt 


c 


% 

i 


TUBE 

nPE 


3 

s 

X 


a 


O 


C 


% 

m 

1 


u 




35 


6 


6 


2 


116TI1 


11 


27 


7 


1 


9 


2] tOlES 


10 


29 


6 


9 


2 






30 


9 


5 


9 


21 JOlWS 


10 


33 


6 


2 


2 






26 


9 


3 


9 


zl 




27 


6 


7 


2 


lies 


12 


3S 


2 


5 


1 


1 1QLY8 


10 


26 


6 


7 


2 


UCAII 


11 


35 


9 


3 


S 


n ■■ 




38 


6 


2 


2 






33 


9 


6 


9 


1 1012S 


IQ 


34 


€ 


2 


2 






33 


8 


8 


9 


} 1 




29 


6 


7 


2 


net? 


12 


31 


2 


3 


2' 


1 lOTlO 


10 


33 


6 


3 


9 






45 


2 


7 


2 


> 1 




27 


6 


8 


9 


11055 


11 


33 


1 


7 


1 


1 lOZlO 


10 


30 


6 


1 


9 


IlfW 


11 


2S 


9 


3 


9 


1 




95 


6 


8 


9 






43 


9 


10 


9 


1 llARll 


n 


28 


6 


5 


9 


1IHM7 


10 


•25 


7 


2 


2 


1 




28 


6 


10 


9 


'NormallT shows short position 3-9. 


1 iifihta 


11 


33 


6 


3 


2 


lUES 


11 


25 


8 


7 


2 


1 




39 


6 


1 


2 






28 


6 


2 


2 


I llBNIt 


11 


25 


6 


3 


9 


IIKVB 


11 


27 


6 


7 


2 


1 




25 


6 


7 


9 






34 


6 


2 


2 


1 iieaii 


11 


26 


6 


5 


9 


IILQS 


11 


26 


6 


7 


2 


1 




26 


6 


10 


9 






26 


6 


2 


2 







TUBE 

TYPE 



I UTS 



UMsa 



11R3 

I2M 

12AS 

12A8 

I2ABS 



U 



U 



*Honnil1| shows short pesiUoa 14. 



12AC6 


12 


42 


6 


12A08 


12 


35 


6 


IZA07 


12 


40 


10 






40 


10 


12AE6 


12 


52 


6 






66 


6 






66 


6 


12AE7 


12 


32 


10 






32 


10 


12AE10 


12 


30 


6 






n 


6 



O Ult tC-fi2-A AOMmt. 

tp Uit TC^70 Adtptar. 



90^ 1S3000 or Uniti Above Serial Ko. 213000 Have 



(Ufllt 

rrnf 



iTid Nevar Socket ee Panel. 
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ri/if 

rm 


1 

« 


A 


■ 


c 


1 

i 


12A73 


12 


32 


2 


9 


J 


J2Af6 


12 


37 


6 


1 


1 


l2AfJI 


12 


29 


6 


8 


9 






28 


6 


5 


9 






34 


6 


10 


9 


12AGS 


12 


39 


6 


J 


1 


12AH7 


12 


48 


6 


I 


8 






48 


6 


5 


8 


J2Ai6 


12 


40 


6 


1 


1 






66 


6 


5 


1 






66 


6 


6 


1 


I2AI7 


12 


32 


6 


2 








35 


6 


9 




I2A15 


12 


33 


€ 


2 


1 






33 


S 


7 


if 



n/tc 
rrn 

I2AT6 



IZAT7 



12 



12 



39 6 

72 6 

72 fi 
32 10 
32 10 



12 



40 6 

33 6 

40 10 
40 10 
31 € 



I2AVS 

12Ay6 



I2A16 


12 


34 


6 


3 


12AV7 


12 


32 


10 


2 






52 


6 


8 






32 


10 


7 : 


12A1H 


12 


31 


6 


3 


9 1 12AWE 


12 


38 


6 


1 






27 


6 


8 


9 M2AX3 


12 


34 


4 


10 t 


t2A0S 


12 


35 


1 


7 


II12AX4 


12 


35 


G 


5 J 


12ASS 


12 


36 


2 


5 


if 1ZAX7 


12 


42 


10 


2 : 



4? 10 7 2 



TiraE 

rm 



i 



12*V3» 


12 


30 


5 


2 


18 


mnm 


12 


30 


5 


2 


t8 


12AT7 


12 


44 


10 


2 


2 






44 


10 


7 


2 


I2AT7 


12 


33 


10 


2 


2 






33 


10 


7 


2 


12B4 


12 


35 


3 


7 


7 


I2B7 


12 


45 


6 


6 


4 


I2BAG 


12 


33 


t 


1 


1 


12BW 


12 


33 


6 


2 


7 


12BAJ1 


12 


28 


6 


4 


9 






3G 


6 


9 


9 


I2B-ei4« 


12 


“33 


4 


5 


8 


*Mar Jhow short m 1-24-lQ. 




‘Connect pitte cm lead to 






top of tube. 








I28C32 


12 


40 


6 


1 


1 






67 


6 


5 


1 






67 


6 


6 


1 


IZB06 


12 


43 


6 


1 


1 



A Uil T&43 
□ iJtki Adapter. 

TUmTC -70 Adapter. 



ItJtC 

TW 



12BH7 

I2BK5 

12BKS 



3S 
12 37 



12BLS 

17BW6 

12BOO 

\7m 



128R7 



12B93H 

i2erT3 



10 2 2 
10 S 2 
10 7 2 

2 5 tS 

4 10 9 



Adipler or nanr SacktT rt Wired 
and 1S3000 or Unfu APeve torlat Plo. 213000 Hm 



No. 132001 

fl««ar M hvtai. 
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TU0E 


i 




% 


1 TUBE 


i 




0 


c 


2 


TUBE 


i 


A 








TUBE 


i 








I 


TYPE 


f 

z 


A 


• C J 


TYPE 


i 

X 


A 


1 


TYPE 


t 

X 


m 


c 


l| 


TYPE 


I 

X 


A 


m 


c 


m 

1 


12HT6 


12 


39 


6 1 1 








S 


4 


3 


12DB5 


12 


•38 


3 


6 


21 


120Q7 


12 


“32 


7 


2 


t 






64 


6 5 1 






65 


6 


5 


3 


•NomiAllT shows short positron 2-7. 1 


•HtirroAlli shows short position 39. 


J2eU6 


12 


$4 


6 6 1 


12C8Y 


12 


55 


6 


10 


3 


IZDES 


12 


36 


6 


1 


2 


120S7 


12 


34 


6 


3 


2 


50 


6 1 1 






65 


6 


4 


3 






34 


6 


3 








•85 


6 


1 


2 






66 


6 5 1 






S5 


6 


5 


3 


120P5 


12 


52 


10 


1 


2 






•85 


6 


9 


2 


12BV7 


12 


66 


6 6 1 


12CA5 


12 


32 


2 


5 


1 






52 


10 


6 




, “Tube sood If It reids 20 or more. 


*31 


7 2 2 


12CK3P 


12 


25 


2 


5 


!8, 


120F7 


12 


40 


10 


2 


2 


12DT5 


12 


•38 


3 


6 


2 


KarmjF^ir shows short posltJon 3-9. i 


12CU« 


12 


27 


5 


2 


t« 






40 


10 


7 


2 


l‘Normi1fy shows short position 7-lL 


IZBVll 


12 


27 


€ 6 9| 


1 12CM6 


12 


40 


3 


6 


2 


120JB 


12 


31 


6 


2 


2 


120T6 


12 


33 


6 


1 


1 






27 


6 7 9| 


1 12CN5 


12 


33 


2 


5 


1 






31 


6 


7 


2 


I2DT7 


12 


41 


10 


2 


2 


I2BW4 


12 


50 


6 I 2| 


I2Clt6 


12 


39 


e 


j 


1 


120K6 


12 


33 


6 


1 


1 






41 


to 


7 


2 


12BX6 


12 


SO 


6 7 2| 






61 


6 


2 


1 


12DK7 


12 


33 


9 


1 


z 


12DTS 


12 


30 


6 


2 


2 


33 


1 2 2 


12CS6 


12 


35 


6 


1 


1 






80 


9 


6 


2 


30 


6 


7 


2 


I2BV7 


12 


*34 


7 2 2 


I2CT3 


12 


32 


2 


6 


2 






80 


9 


9 


2 


12DU7 


12 


31 


6 


1 


2 


nomuJiir shows short poslUoa 3^9. I 


12CT8 


12 


3S 


6 


8 


2 


12D18 


12 


35 


6 


3 


2 


77 


6 


7 


2 


1 m ■ 


12 


31 


6 1 1 1 






37 


6 


2 


2 






65 


6 


9 


2 






tj 


6 


9 


2 


12BU 


12 


35 


10 2 2| 


12CU5 


12 


•33 


2 


5 


1 






65 


6 


1 


2 


120V7 


12 


49 


10 


7 


2 


I2C5 

12CS 


12 
f A 


35 

35 


10 7 21 

2 5 11 


'It may show short pin Ml. 
12CU6 12 35 fi 5 


3 


12DM4 

12004 


12 

12 


30 

32 


6 

6 


5 

5 


8 

8 


7S 

78 


10 

10 


2 

3 


2 

2 


12 


55 


6 10 3l 


12CX6 


12 


30 


6 


1 


1 


12DQ6 


12 


34 


6 


5 


3 


1 12DV3 


12 


35 


6 


3 


2 


72AF3- 

*Nonnaf Shfirti 


12DVS 




12D4 


12 


33 


6 


5 


8 


120Q6B 


12 


30 


6 


5 


3 






58 


6 


9 


2 


r*f«ip 1 


r, 




12DAE 


12_ 


34 


1 


2 


2 


















58 


6 


1 


2 



I Od nol cennact Plaft Cap to Adapter. 



n (H# ^ep£er» 
T Ulf TC-70 Adjplif* 



and lUOOO or UnlU Atoei SafIaJ No. 213000 Hav* ^»«lr«d Novir Socket w Paiva. 
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TU§f 

TTH 


1 


■ 


m 


e 


1 1 nnc 

i 1 TTPf 


3 

f 

X 


A 


J2W4A* 


12 


29 


5 


2 


ajizae 


12 


38 


12IWI5 


12 


33 


3 


6 


2 f 




68 


120W7 


12 


43 


10 


2 


2 1 




63 






43 


10 


7 


2{}2CM6 


12 


34 


121W8 


12 


32 


6 


2 


2 | 




90 



}2m 

12DIB 



12m 

1219S 

mm 

]2DCS 



2 I l2UiS 
2 1 im? 
2 

2I12EZ6 



12028 


12 


30 


6 


3 


21 12F8 


12 






37 


6 


i 


2| 




12E5 


12 


43 


6 


5 


3 1 




I2£A6 


12 


32 


6 


1 


I ll2F3l 


12 


12CC3 


12 


30 


6 


9 


2 1 i;n(6 


12 



12 32 

12 36 

12 30 

12 31 



12fU6 



IM i»dt 



fir ID potj 

10 Adipttr, 



12 



VStt 

jm 



I 

1 1 12fH£ 

2 



I2F07 12 



jHHPJ ■ f fTTfir 
Uit n^-A 

▼ Uu 7C-70 Adi^lv. 



3 I *'ftocl;Ettl^y 
2I12RS 
2 I I2FTB 
1 

2|12fVT 
2 

2ll2n5 

1 1 12m 

I 



(bows short 
12 27 

12 52 

66 
66 



12 



1 II2fXSA 



12 



TUK I % 

TTft 5 • ■ • I 

12M7 12 33 6 5 3 

12G05 12 *33 3 6 2 

’ftermaljy sfiom short josHkHi 1-8, 
120C8 12 33 4 S I 

12CE5 12 ^ 3 1 9 



*NortnaUy ihenn short poshkia 4^ 
12G1S* 12 ^ 5 1 it 

*florni«Et| ihow% short posItkNi 2-4, 

12&K17 12 35 S S 6 

I26lf7 12 -24 7 2 2 

shows short poiltlofl 34T 
12CiT5a 12 *35 5 I $8 

*horiuIhr shovs short ptnftkn 24. 
12<JT5M U *35 S 1 tg 

*Hormilly shows short posItbB 24 



1 



12G4 

12011 



12GA6 

_12C-93A 

Ul0~ 

■fid 153000 or Ustti 



■f Df ~ 

MM«t S«rUi'N^~zi 3 bOO iSn 



12GV5 12 *26 10 5 9 

'Nonnillr thon short posittai 
l-a+740. 

I2CWS 12 90 6 5 3 

12 H 6 12 « 6 3 a 

12H31 12 S I 1 1 



■ TUBE i S 

H TYPE 1 * • * 1 


1 niBE i -i 

1 TYPE * * • c ; 


H 12HE7 12 25 11 9 9 

■ 27 II 2 9 

■ 12HG7 12 *27 7 2 2 

'Noimilly shows short posilhin 3*9. 

■ 12HLS 12 30 2 7 2 


ti2JS6AB 12 >29 5 1 {8 

1 ’Normally shows short positioit 2-4. 

1 12JM6 12 26 4 5 9 , 

1 121N6 12 27 4 I 9 

l2JI<a 12 26 6 9 2 


■ 12NL7 12 *28 7 2 2 

■ ‘Nomullr slums short position 3-9. 

■ 1^5 12 42 6 5 3 

■ 1^ 12 SO 6 10 3 

■ 1218 12 30 6 I 21 


26 6 1 2 

12106 12 *35 S fi 2 

58 S 6 2 

*U«y show short position 2-3. 
121S6 12 *29 10 5 9 


■ 35 6 a 2 

1 35 6 9 2 

■ 12HB25« 12 *33 4 5 8 

■ *M»)f Shew short posilloiT 14-6-10. 1 

■ 'Connect ptite cep fe«> to top of [ 


*Nornully stows short 
posftkxi 1<34-10. 

lanw 12 27 2 5 J8 

12/TEAB 12 27 2 5 18 

12128 12 29 7 7 9 ' 


1 lube, 1 

■ I2HUS 12 29 6 2 2 1 

1 12 •§ 1 f j| 

1 womialljf slw!^ short positlort 24 1 


40 7 10 9 

I2K5 12 35 5 6 1 

12K7 12 52 6 IG 3 

I2K8 12 35 6 S 3 

I2KA8 12 26 6 6 2 


1 12DW4A-T2SW7 1 

1 Mornul Shfiirtw raf*# isjpu* « 


33 e 2 2 



TUBE 

rm 



12KIS 

1216 

I 2 M 083 



I2IHC70T 

12Q7 



12R5 

12 R-K 19 

12RLL5 



12$ 3 



12SA7 



12SC7 



12 



12 



12 



12 



12 



i 



TllBE 

TYPE 



12SF5 



12S07 

12SH7 



12SJ7 

IZSK7 

12SL7 

12SN7 



12SQ7 



12SR7 



12SW7 



12 



12 



41 6 

46 6 



12 43 6 

43 I 
12 44 6 



S2 6 



n U»i TC-624 Ajjiptfir. 
▼ Use TC-TO A4ipter . 



'rB2S or Soctef if Wirtd. lUnIti Bflutirt 5«rtil Ko, 1^2001 

■iid 1S30O0 or Ualts Abcve Sf itii ho, 313000 Hivi Pretii/«d fto¥S^ Sochat on Pantl. 



SO 




rui£ 

nrf 


I 


A 


12SJC7 


12 


44 






44 


12577 


IZ 


39 


12T10 


12 


33 






27 



tuk 

TTP£ 



I 



‘ I 



TUBE 

TYFt 



121/7 

J2VS 

12WS 

l2Xi 



13097 

13DA7 

um? 



13 



12 40 10 

40 20 
J2 41 S 
12 35 B 

12 44 6 



12 



1 1 
44 6 6 ] 

I3CM5 12 *25 0 5 3 

•Womulfy shows short posltloii M* 

13CW4 13 *07 6 2 5 

*hf Grid Emission turn C switch 

position 4. 

1301 25 44 6 

44 6 

12 33 2 

44 2 



J3RS7 

13FM7 



13 

13 



I3FR7 



12 25 2 3 2 

35 2 7 ? 

13 *26 4 5 18 

May show sfwrt posilion l*2*8^Ia 

•Connect plato cao le#d to the tuh# 
13617a 



12 



I30F7 



13 40 10 2 2 

40 ID 7 2 



I36F7Aa 

I3J10 



13 26 

41 

13 96 



I4A5 

14A7 

I44I7 

I486 



I4B8 

140F11 



12 



28 6 1 9|l4BLH 



14 



A \it9 TC^ AOipUr. 
□ Uu Adiot»r. 

T Um- TC-70 



im) IS3000 w A5 



29 G 1 9 

6 3 9 



me 

Tm 



MBOll 

14DR11 



I4C5' 

14C7 

14E6 



14G18 



I4GW3 



14H7 



30 



12 35 






31 







TUB£ 

np£ 



TUBE 

mt 



B 



w 

i 



14J7 


12 


3S 


5 


6 


4 






50 


6 


4 


< 


141GS 


14 


45 


s 


3 


2 






32 


6 


2 


2 






32 


8 


6 


2 


J4N7 


12 


42' 


6 


4 


4 






42 


6 


5 


4 


1407 


12 


35 


6 


4 


4 


14A7 


12 


35 


6 


6 


4 






72 


6 


3 


4 






72 


6 


4 


4 


1457 


12 


38 


6 


6 


4 






52 


6 


4 


4 


14V7 


12 


32 


8 


6 


4 


14W7 


12 


31 


4 


6 


4 


14X7 


12 


43 


8 


3 


4 






38 


6 


5 








35 


8 


8 


4 


1474 


12 


45 


6 


3 


4 






45 


6 


6 


4 


1 2 SX 7 - 


16 K 1 I 









15AG 

ISAS 



iS 



15B01 1 



IS 



ISSOIIA IS 



3] 6 3 9 

, 31 6 6 9 

15CWS 15 *30 1 2 2 

*Mjy show short position fr7-S.9. 
ISMS IS 25 6 8 2 



15EA7 

15CW6 

I5EW7 



25 6 

15 35 6 

39 6 

15 29 G 

15 31 2 



45 2 7 2 



t ™ w POiMion etj *x" SwitZh 

X Do oof «oofl®cf PlMU Cto (o 4t3joi,r 



A ii»* TC 6J A4*at*f* 

j Ul# TP<a?.i 



TUBE 

TTPE 


i 

1 

X 


A 


15FM7 


15 


25 

36 


15FY7 


15 


25 

42 


iscrs 


15 


*25 



B 



I 



3 8 9 

3 10 9 

9 3 9 

9 It) 9 

5 9 9 



‘Normally slum short position 
1-3+7-10 

15HA6 15 ‘27 3 2 2 

‘Nonnally shows short position SS 
1 5HS6 15 '25 3 2 2 

•Normally shows short position ^ 
15KYSB IS 27 6 5 tB 

39 5 3 Is 



15KY3AB 



15 27 

39 



5 tS 



ISLES 


15 


29 


s 


9 


2 


15MF8 


15 


35 


7 


7 


9 






34 


7 


10 


9 


I6A5 


16 


71 


2 


3 


2 


I6A8 


16 


33 


6 


3 


2 






39 


6 


1 


2 



IUS£ 

npt 



I 



lEAia 16 30 7 10 9 

40 7 3 9 

30 7 8 9 

16AQ3‘ 16 30 7 3 7 

^11 no test, use alteteate settinss 

16403 16 30 3 7~7 

16BQU 16 26 6 5 9 

26 6 10 9 

168X11 16 32 5 2 9 

31 6 5 9 



16C-828 16 *30 5 9 9 

* Normally shorn short position 
1-3+10. 

16CL6 16 32 6 9 2 

32 6 t 2 



160KG 16 33 3 7 7 

16HB5 16 ‘25 1 3 9 

'Normally shows short poslUon 

+ 10 . 

16K11 16 35 6 1 9 

3S 6 7 9 

35 6 9 9 



T u»‘* 



lUnlti ditoMn Sailil No. 15M0) 
Frtfilrtcl Nffvtr Socket «n PvkL 



32 






TUBl 

rm 



i 



ISMS 16 *2S 10 5 9 1 17E01I 

*M«T ttoir thorl pMition 

34 6 9 2 

IMPS 16 *29 7 2 2I179E3 



17 32 

17 33 



9j I7B16 
?| 17S06 
3l I7aH3 
9l I7BS3M 
S| 17BW3 



I7Af3 
17AV5 
17«3 
17JU4 
17Ar» 

I7A1T3S« 

17S-BI4a 17 *33 4 5 SrNonnallr 

’Utfshn shorten 1-2-6-10. | I7es 

*Cenntct piste cap [en> to 



17 30" 5 “2 iiS(l78Z3 
17 30 5 2 tt 



17 26 

31 
31 

17 26 

17 25 



IGUiB 


JG 


23 


7 


7 


91 








31 


7 


10 


9 1 17BF1 lA 


17 


J7AJI 


17 


31 


e 


2 










34 


G 


9 


21176H3B 


17 


I7A810 


17 


2S 


6 


1 


9 1 17BH3AM 


17 



17 27 

17 23 



6 I 1 

65 3 

2 9 2 

2 S 3S 

4 10 9 



IT a 4 10 9 

17 *34 2 5! 

sJJows short pMitfon M! 
17 33 6 2 2 

55 S T 2 



I7dm 

J7D04 

17DO& 

l7fKKB 

17DW4AI 

17EWS 

17FY7 

17CB 



17 



THU 

TTFl 



I 



top of tube. 



S5 6 8 2 1 •Nofuialljf shows shon posfticm 4-ia 



‘Moral ftorti fffrr te petrilon erf ’*0" S^ldt* 
; Oo RQl cosnee; P/atc Cip to AOiplif, 



A Um TC -&3 MapTir. 
O Ut« TC-C?AMipfif. 
T I>mTC -70 topttr^ 



A ft O I 

I7GJ59 U *32 5 1 +y 

IS’' *5|« 
i7"BraSii' ^ TTS 

*’*??* WJttlon 2^, 

17^ 17 «2e jg 5 

‘HmumIIt shorn short Msitkiti 
, I35TT5 

17GW6 17 IQ 6 5 3 

170T5 17 *25 5 9 I 

•Kormilly shows short i»si|(Bn 

1.-3+7-10. 

17H3 1? J6 3 I 2 

17HB25" 17 *33 4 I 8 

'Miy show short poslttoo 

l^-6-lO. 

•CoHMci oUte eso lead to 
top ef tube. 



B TC-fi7*g toplif Of Boiaf SathMi if y/i<^ flftiilh m-, rrw,t" 

.no 1S3000 Of Units ttor, Sefisl No, 21^ 



as 



A' 



TUBE 

TfPi 



i 



27NC8 

17HC8 

177BW 



17 36 B 3 2 

38 6 1 2 

17 24 3 2 2 

25 1 6 2 

17 *a 5 j8 

positron 2-4. 
17JB6« 17 *23 5 1 J8 

shows short position 24 
}ll^ 17 2A 2 5 J8 

17JF6W 17 -26 S ! 8 

'KbrTnilto shows short 
position 24. 

17 24 2 5 t« 

12 30 6 2 2 

31 6 7 2 



TUBE 

nPE 



U^5!" 12 34 2 7 8 

121S6 17 *29 10 5 9 

’hormaJly shows short position 

17JT6» 17 27 

17/T6AS 



17JG6AB 



17JM6 ]/ 26 4 i 9 

w/m 32 22 4 1 9 

12JQ6 12 *35 8 8 2 

»■■ L 58 8 5 2 

wy show short oosllfan 



17JZS 

I7KV6I 

17KV/6I 

1716 
ITLBSa 

17R5 

I7WS 



16KA6— T9EA 8 

r*^ bSI SSI.** l*if' '^*"0" ®' c Si 
r 00 not connict «f tf c,p m Aentiti. 



17X10 

1723 

ISAS 

18AJ10 



18AIC5 



.2 „5_te 

12 27 2 S 18 

37 a 7 7 9 

40 7 10 9 

17 a 4 5 8 

17 28 11 4 18 



TUBE 

TTPE 



17 34 6 

12 26 6 - .. 

39 6 3 IS 

17 39 2 5 I 

J2 33 6 S 3 

12 6 S' 9 

28 6 1 9 



18 32 



18 



‘lit*. A UM IC4? Aojotf' 

□ Ul* TC42-A Adaplw. 
T Use TC-7D Uootir. 



1SAQ5 


18 


15 


1 


1 


1 


' 18DZ8 


18 


30 


6 


3 


2 






37 


6 


1 


2 


I8FW6 


18 


11 


G 


1 


1 


isetG 


18 


14 


6 


1 


1 


isnfG 


IS 


18 


B 


1 


1 






74 


B 


5 


1 






74 


6 


6 


1 


I8GB5 ■ 


18 


*26 


4 


5 


te 


'May show short position 1-2-6-10. 


'Connect pl^ta C4p l»d lo the tube. 


leCDB 


18 


34 


6 


1 


1 


!8G£6 


18 


37 


6 


1 


1 


18GV5 


18 


*26 


10 


5 


9 


•normally shows short position 






1-34-7-10. 








I8GV8 


18 


29 


6 


S 


2 






29 


6 


2 


2 


1SHB8 


18 


36 


6 


9 


2 






33 


6 


1 


2 


I8J6 


la 


34 


B 


5 


i 






34 


B 


G 


1 



TUBE 

TWE 



ISR-m 

19AI8 

19AQ8 

13AU4 

199C6 

19BXS 

t9By? 

19C8 



19CG3 

19CLS-A 



1908 

19DE7 



19EA8 



33 1 

33 1 

43 6 



19 30 6 2 2 

31 6 9 2 



■lyr. 'I'"" ***•' •' WirM. (Uniu eitntn Siciil N». 1S2001 

SM) tSSOOO or UaJU APoto Soxiol No. 213000 Hovt Prowirod Nnix Soektt oa PantL 



S4 







rusr 

rm 

l 9 fW 7 



‘ i 



1S03 


19 


J3 

33 

3J 


e 

6 

6 


2 

7 

5 


2 

2 

2 




15 


32 


2 


5 


1 


I9G07 


19 


31 


3 


2 


2, 






31 


3 


5 








31 


3 


8 




19GY5 


19 


•25 


5 


S 


9 


*Normif^ shom short position 






1-34.7-ia. 








I9m 


19 


24 


6 


1 


ll 


19HS6 


15 


2B 


6 


1 




I9HV8 


19 


35 


6 


I 


21 



TUBE 

npf 


1 


M 


■ 


c 


m 

m 

i 


I 9 AGS 


19 


24 


6 


9 


2 






24 


6 


2 


2 


19 MA 9 


39 


35 


6 


1 


1 


1909 


19 


25 


6 


1 


7 






25 


6 


8 


2 


I 9 IB 


19 


43 


8 


8 


2 



I9VS 



19 



J9J6 

J9/C6 

19KT6I 



19 



19iN8 



28 6 9 2 


1 32 6 2 2 


34 6 5 ll 


I9Y3 19 23 6 9 2 


34 6 £ ]| 


20*03* 20 27 7 3 7 


26 3 2 21 


*lf no test, ys# Btteniate settings. 


33 4 2 S| 


20*03 20 27 3 7 7 


26 8 9 2 


2W1 9 33 6 2 1 


26 6 ! 2 I 


33 6 7 I 



TUBE 

TYPE 

2 oca 7 



TYPE 



^CfW 7 



19 34 & 2 2 

71 6 8 ? 

TO 31 2 J 2 

2 7 2 

20JS^ 20 "3t_5 9 9 

"May JhCrtt itiort potion 1*34-7-107 
2M 19 *32 I 2 2 

‘ftormalljf lUpiri potHkm 
14*9 

21^6 21 43 6 I I 

Z2 33 6 

21 '25 5 9 9 



i 



Z 1 E» 

■HoriMlIf shom tlwrt posJtioa 
1-34-7-10. 

glHBS 21 *25 1 3 9 



po*[ltoa 4-10 

21HD5 21 *27 3 1 

’Humully ihcws short position 
. ■i-S-S-lO 

21HJ5 21 *25 3 j 



jusa 21 -jg ifl J 

•HomiiiTihowi thetit position 

JHS 21 28 t I 

2UIB 21 *27 4 5 



*Soini tub«s miy Show short 

t 21 *26 10 5 9 

..fK **«» **>ort position 1-34-7-10, 
21K08« zt ■25 I 4 it 

’HorRitltr shtnn short postUon 
1-2SS- 

2KGS 21 *32 10 5 a 

POslUen 1-34-7-10' 
2UJW 21 27 6 5 8 

Ti^il I ^ 6 3 'B 

21LU8 21 2B 7 7 9 

!0 9 

22*U- 22 27 7 3 7 



'Ficreiit SMt r#f#r to pMftJoa of ”C'’ Swfteft. 
El» «of p!tft Cap to Mjotor 



A Uit 

OUu 

TUm 



TC 43 

TC42^A^tif. 
TC -70 Aslicvtar. 



'H(wmaJly %him% jhort position 
4-S9-I0 

a»^ liSOPO Of UnlU Abovo Sinilii No, 21^XXI How 



?9 8 

28 7 

31 7 

- -- ^ 27 7 ^ 

it no tfcst u se allemaU Rttmp^ 

22A13 n n 3“ 7 7 

2?fiH3a 22 30 5 2 tl 

Isa'S ” 














TUBE 


5 




npi 


f 

X 


A 


22aK3AB 


22 


30 


22HW3 


22 


2S 


22D£4 


22 


34 


22Jf» 


22 


*26 


•itemuJIy shtws shon 


2ZiG6S 


22 


24 


22iGe*a 


22 


24 


22JJ?6» 


22 


34 


2ziuea 


22 


•27 



£ 5 



5 I tl 
‘WofnMlly sh ews shofi position 2-4 

22KM6* 22 5 i — j 

*Noffiutf|f shows short position 24 
22KV6" 22 28 4 5 1 

23JSM 23 *29 10 5 5 

*Kofmallv shews short position 



2323 



1-34-10. 

23 30 7 10 9 

39 7 3 9 

2 S 7 a 9 



T9EW7-26D6 

."£™ "2^ :*i" *“ Ptoioco 01 ■•(;• 
. Da not cannKt fT»i, c»ti Is usstor. 



: 1 TUBE 


1 








■m* 

■m 


rusE 


% 








* i 


i| np£ 


1 

X 


A 


B 


0 


i 


mt 


i 

X 


A 


■ 


0 


m , 

1 


3 24 BfU 


24 


25 


6 


3 


9 


25 CK 3 a 


25 


23 


2 


S 


ta 


d| 




25 


6 


8 


3 


2 SCM 3 W 


25 


25 


5 


2 


It 


8 24 JE 6 A> 


24 


•29 


5 


1 


! 3 , 


25 CU 6 


25 


33 


6 


5 


3 


8 1 *hDrmatly shows short posittem 24 . 


25 CT 3 


25 


32 


2 


6 


2 


L 1 24 IZa 


24 


29 


7 


7 


9 


2504 


25 


33 


6 


5 


8 


b| 




40 


7 


10 


9 


25 DK 4 


25 


28 


7 


5 


1 


1 24 LQ£a 


24 


•29 


5 


1 


28 


25 DN 6 


25 


32 


6 


5 


3 


U “Mofraallir shows short position 24 . 


ZSD 06 


25 


34 


8 


5 


3 


12546 


25 


-50 


S 


5 


3 


25 DT 9 


25 


•38 


3 


S 


2 


rNarmally shows short position 8 - 11 . 


‘Norinilly shows short posJtton 7 * 11 , 


1 25 AU 4 


25 


33 


6 


5 


a 


2 SES 


25 


27 


6 


S 


3 


( 25 AV 5 


25 


33 


6 


1 


3 


2^6 


25 


32 


6 


5 


3 


|| 2 SU 4 


25 


35 


6 


5 


6 


2 SEH 5 


25 


•30 


2 


5 


1 


| 25 B 6 


25 


40 


6 


5 


3 


*rterm*lN sherws short position Ml. 


( 2581(5 


25 


37 


3 


7 


2 




25 


38 


2 


S 


1 


1 25 SQ 6 


25 


35 


6 


5 


3 


25 E 5 A 


25 


38 


2 


5 


1 


I 25 BR 3 


25 


30 


2 


9 


2 


25 GB 6 


25 


33 


6 


5 


3 


[ 25 C 5 


25 


33 


2 


5 


1 


256 E 5 


25 


*27 


3 


1 


9 


| 2 SC 6 


25 


36 


6 


5 


3 


•floraiatly shows short 






| 25 C*S 


25 


32 


2 


5 


1 




pesltlon 4 - 10 . 








I 25 C 06 


25 


33 


6 


5 


3 


2 smm 


25 


*55 


7 


1 " 


““ft 


I 25 CG 3 

ittClL AUtj 


25 


26 


4 

f _ 


10 

m 


9 

r lla. 


_ *N 0 rmiJly shows short posltkin 24 . * 



TUBE 

nrt 



23706 25 * 35 8 8 

sa S 6 

,,, *«sj show «wrt position 2 - 3 . 
25 L 6 25 34 6 5 

25 SH 7 25 44 6 1 

44 6 4 

25 R-KI 9 
25 W 4 
2 SW 6 
25 Z 6 



25 30 2 

25 32 fi 

25 35 6 

25 34 S 

34 6 



2«S 

2GA08 

266KE 



26CS 



2 n )6 



25 34 

2S 32 
32 

25 39 



U lilt TC*tU*A Aatptti. 
▼ Uif T&7B AMttr. 



Ao4 1S5000 01 UolU About SoriAl No, Itmamn PrtitiftO Ntror SotUt oo Paniln 




n»r 



2S005 ?S *JS S 1 3 

‘Nonruifr shom lAorf psiilfen 

2SHU5 26 *23 I S3 

*(fiMr* flow on 2-6. 

26K6" 26 S 2 S 13 

2625 26 45 10 I 2 

45 10 6 2 

27C3SB 27 *26 4 S t« 



ToaE 

n2f 



i 



?» ’27 3 2 2 

J jftom {mlltcm &B 

?BHD5 28 ‘27 3 l 9 

tti$«n short Ddslti^q 
4*5 9^10 



*Jiir sftoy short po*ft too J-2-6-iq 
*H5ni3"p5ir5f re«d h the fyb# 

27mm 27 *28 n 4 8 

"/iowu/tif ihom short posilfon 
1-2^54. 

2SD? 30 4 0 $24 

40 6 7~^I30AGU 

28EC4H 28 **26 2 S J8 



r%K6 29~33 3 2 2 

i?9KQ€" 29 *25 1 4 18 

‘hformjfjy shorn Short dqsHIoa 

1-2-54, 

BUm 29 *30 1 4 a 



ruBt 

rm 



I 



ttanninr ihoinshort pnsttion 2-5. 
30*5 29 27 5 2 1 

30*£3* » 27 7 S 7 

If no (est. use tUernste settlnn 
30A£3 30 » 3 7 7 

'6 8 9 



• •■I 



'Ihi on?y TC42B Adjpfef. 
2SCB5* 28 *2S 4 S 28 

*Miy show short poiftfen 1*74-10. 

^noct p4att ap ttad to the tub#. 



30 28 

28 



30CI 



6 S 
34 8 10 

34 $ 3 

31 6 2 



34 6 9 2 



A li« TC-43 Mjptff, 

1 net cmtct Wifi Cio te Miptv. 5 TC-«7 A Uotef 

T Itm TC-70 hfcptif , 



3KM5 30 “30 1 7 2 

‘May ihon shaft posIUoa 6-74-9 
20H05 30 “27 3 I 9 

'horrnarfy shows short position 
4-S910 

loiOl 30 “76 3 r — 9 

“Kormill/ shorn short posM^n 
4-5-9*10 

30J26 30 *27 4 5 9 

*5ocnft M)gi nay show 

pomtn m 

30KD6 30 * 25 10 5 9 

"Wormjiry shows short position 
1-34-10. 

30KG6« 30 *26 11 4 8 



•WcrmilTif sftows short poiltiofi 
, 1^2-54. 

30L1 7 33 8 2 

, 33 a 6 

3QM4>23 30 30 5 2 



ItFBt 

mt 



l 



iimo 



31J56A 



31 38 7 1 9 

51 7 3 9 

33 7 a 9 

.. 31 *29 10 5 9 

Wofmallf t hom jhoft posiikm 

iwa 

5 1 t8 

•NarmiHy show? then 
potlllon 24, 

32*8 32 33 6 a 2 

2 



30M-P27 

3npi6 



75 30 5 2 I 

16 71 2 9 2 



32H5 

32HQ7 

33GT7 



« 39 

30 36 

32 34 



6 1 
2 5 

8 2 
34 8 9 

33 ‘58 8 10 



j lift TC-#J'6 A44pltf or Nimr Sec^it tt wired 
and Isi&O Of Udlti. Ahoti Sirtit ho. 213000 Hm 



*21 8 2 

•Komally shows ibort posiHoo %,{ 
33GY7 33 *58 a 1 9 

*28 8 7 9 

"hofmatly shom short posHlop 9*10 



f Vr j ? «». 152001 

rmrtrii Nngr Soctf t ae PtoM. 










TTPf 

T08£ 



33GY7A 33 ‘58 8 1 9 

*28 8 2 9 

Homulfy sltowj jhort position 9-10. 

33HE7 33 25 11 9 9 



auftea 

33UVS 



33 34 

33 26 



ni6£ 

TTPE 


i 

f 

s 


A 


• 


c 


• 

1 


|3aEH5 


35 


10 


2 


5 


1 


3506 


35 


39 


7 


7 


1 


laSHBS 


35 


36 


6 


9 


2 






33 


6 


1 


2 


3516 


35 


36 


6 


5 


3 


35186 




•32 


10 


5 


9 






* 10 9f35W4 

Some tubes tney siww short 1 35Y4 
position 54-8-9. 1 35/3 



34CP 

34CM3< 

34G05 

34R3 

35*5 

3585 

3SCS 

3SC06 

3SD2S 



35 33 

35 31 

35 31 



34 27 4 10 9 1 35/4 35 33 6 5 3 

34 25 5 2 28 1 35/5 35 33 3 5 3 

" 2 5 1 1 36AM3 35 35 7 5 I 

2 9 2|36X06 36 *25 10 5 9 

6 6 4 1 *Nomi»llif stuns start position 

® 38 1 7 



35 36 

34 30 

35 34 



35 38 

35 33 

35 30 

37 



I 

1 13SA3 
3 1 38HE7 
2, 

2I38KK7 



i-34-ia 
38 35 1 

38 25 II 

27 II 
38 26 11 



2 6DQS-50Y6 I .n». „ « » 

T Ott TC-70 iUUptw, 



1 TUBE 
1 npE 


3 

i 


A 


• 


c 


7 

m 

t 

m 


' 40KD6 


40 


*25 


10 


5 


9 


• 


normally ihowi short 








positjon 14-AlO, 






40KG6B 


40 


“26 


11 


4 


6 


‘NormiJIy shows short position 






1-2-54. 








4075 


50 


31 


3 


S 


3 


42EC4B 


42 


••26 


2 


5 


t8 


•*0*e only TC-62B Adipter. 




42KN6 


21 


•28 


10 


5 


9 


•Nomiilly shows short position 






1-34-7*10-11. 






45B5 


50 


33 


1 


2 


2 


4S23 


33 


32 


7 


2 


6 


4S25 


50 


31 


3 


5 


3 


5o« 


so 


3S 


6 


6 


4 


SOBS 


50 


36 


1 


7 


1 


S0BIC5 


so 


37 


3 


7 


2 


mm 


so 


33 


6 


3 


2 






39 


6 


1 


2 


50C5 


50 


35 


2 


5 


1 


50C6 


so 


45 


6 


5 


3 



TIIIE 

nn 



50CA5 

S0CD6 

50OC4 

50E5 

5^ 

SOFAS 

50FQ 

50FK5 

SOFYS 



50GY7 

'Hofmally 

50KC6 

S0HK6 



50 *57 
*32 

shm short 
50 27 

50 29 



SONUS 

50JY6 

5016 

50X6 



50 2B 
50 28 

50 34 
50 35 

35 



Meoltt Of H«»f Seckit If WlrMl. 
•ms U3000 or Ualts Mwm SifUi Ho. 2UOOO Hew 



50 35 6 3 
35 $ 5 

ainlU aohnoa S«(li) No. ISZOOl 

nwriwd nm» loEtat so Fwol 





rU8£ 

TYPC 


j 


A 


• 


eisa 


12 


40 


ID 






40 


10 


6201 


12 


32 


10 






32 


10 


6202 


6 


44 


6 



6216 

•IftHTBJnjr 

6218 

6227 

6265 



6 *23 
showi short 
6 72 

6 29 

6 33 



3 2 



6267 

63S0 

6360 



12 



10 S 



■Sir 



12 33 



S TUBE 

1 Tfn 


a 

3 

X 


A 


• 


o 


t 

] 


TUBE 

Ttn 


1 


A 


m 


o 


^ 1 

1 


2 6463 


12 


29 


10 


3 


2 


5680 


12 


40 


10 


2 


21 f 


Z 




23 


10 


8 


2 






40 


10 


7 


zl‘ 


Z 6435 


S 


35 


6 


1 


i 


6681 


12 


*2 


10 


2 


21 


ZfS520 


6 


35 


6 


1 


a 






42 


10 


7 


A 


l| 




35 


6 


4 


a 


6686 


6 


26 


1 


t 


21 


L lasso 


6 


35 


6 


5 


3 


668? 


6 




6 


1 


1 


!|6£»> 


6 


33 


Z 


I 


1 


6688 


6 


27 


3 


2 


2| 


! 1 6661 


6 


33 


6 


1 


1 


6689 


6 


25 


6 


2 


2| 


16662 


6 


34 


6 


1 


1 


6829 


12 


32 


10 


2 


A 


16663 


6 


33 


6 


2 


1 






32 


10 


7 


2 






33 


6 


7 


1 


6883 


12 


•38 


1 


5 


3 


16664 


6 


30 


6 


6 


1 


•hormilly shows short ponition 1 


(6669 


6 


35 


1 


7 


1 




4^. 








6676 


6 


33 


6 


1 


1 


6887 


6 


33 


6 


2 


1 


16677 


6 


•32 


2 


9 


2 






33 


6 


7 


1 


1 *NormaUy shows short position 


6888 


6 


32 


6 


4^ 




3^ 








6919 


6 


35 


6 


2 


1 


Ie678 


6 


33 


6 


2 


2 






35 


6 


7 


1 






33 


6 


9 


2 




6 


28 


6 


2 


2 


|66?9 


12 


32 


10 


2 


2 






28 


6 


7 


2 






32 


10 


7 


2 


6968 


6 


33 


2 


1 


1 



niBt 

nn 



6973 


6 


-40 


3 




2 


‘HormaUy 


ihowi 


tbori 


POSfllOlt 


U. 


7000 


6 


50 


6 


10 


3 


7025 


12 


42 


10 


2 


2 






42 


10 


7 


2 


1 /K7 


6 


-36 


i 


6 


3 



*Hormalty sh^s ihoit positkMi 
14, 

7036 6 39 

7046 12 34 



34 9 I 2 

7054 12 *34 7 2 2 

’KormaUy shows short poiUkm 

7055 12^ 33 6 2 I 



7056 

7057 

7058 



33 6 

12 33 6 

12 32 6 

32 6 

12 42 10 



42 10 7 2 



‘flortnal Shcrti rwfir to pnrtlon of **C A lit* T&43 Adaptir. 

1 Do IHI Mstot PJtti Cap fq Maptif . O Uif Mapttr. 

T TC-70 Adaptar. 



_ u:a Tf>62*S A 4 apt»r or notar Socfcil If WfrtO, fUft}U Bi h u ia Saritt 192001 
Ofi€ 19X100 «f Ufllti Abott Sifkal Ho. 21J000 Km fr i wi i ri d Kmr SoM an PM, 



41 



W 



TUBE 

TYPE 


a 

i 

z 


A 


7059 


12 


33 






33 


7060 


12 


33 






28 


7061 


12 


•42 



'NortntIJy shows short posJUoo 



7062 


12 


28 


7105 




26 


12 


35 


7119 




35 


12 


28 


7167 




28 


12 


35 


7189 


6 


•33 



*NormaiJy shows short posiUoft 
S-9 

7199 6 30 6 7 2 

32 6 9 2 



6198— 7788 



TUBE 

nPE 


s 

i 

X 


A 


• 


0 


• 

1 


TUBE 

TYPE 


1 

1 

Z 


ABC 


1 

1 


! 7233 6 *33 2 7 2 

’NOrriMlIy sluws slwt potition ' 
1-3^9. 

7247 12 43 to 2 2 

' 43 10 7 2 


7586 6 *58 6 2 

•For Grid Emission \um 

C Switch pQSttioo 4. 

7587 6 *67 6 2 

•for Grid Emission Turn 


5 Ti 
7 

7 


7258 


12 


32 


6 


8 


2 


C Switch Position 4. 








32 


6 


2 


2 


7591 


G 


34 4 6 


3 7 


7308 


6 


24 


6 


2 


2 


7607 


6 


•34 1 5 


3 






24 


6 


7 


2 


‘Hornwilf shows short posilicn 44, 7 


7320 


6 


33 


i 


2 


2 


7643 


6 


25 6 2 


2 


7355 


6 


37 


6 


6 


3 






25 6 9 


2 7 


7360 


6 


29 


6 


3 


2 


7687 


6 


35 6 2 


2 


7370 


40 


80 


9 


1 


2 






39 6 9 


2 1 






SO 


9 


9 


2 


7693 


6 


31 6 1 


1 :1 


7408 


$ 


39 


8 


5 


3 


7694 


G 


32 6 1 


i ' 


7543 


6 


34 


6 


1 


1 


7695 


50 


34 6 6 


2 i 


7551 


15 


•34 


10 


2 


2 


7701 


12 


*38 1 2 


2 


hprmiliy shows short position 3^ 


•HormalJif shows short position 1 


7558 


6 


•30 


3 


2 


2 




3-74*9. 


1 


•Normiliy shows short position 1-9 


7716 


12 


33 6 2 




7581 


6 


37 


6 


5 


3 






30 6 7 


z\ 














7719 


12 


29 1 7 


7l 



TUBE 

TTPE 



7730 



1 

z 


A 


• 


« 


t 

1 


G 


u 


1 


2 


2 


14 


52 


6 


8 


2 




35 


6 


2 


2 




35 


G 


6 


2 


12 


32 


to 


2 


2 




32 


10 


7 


2 


12 


42 


10 


2 


2 




42 


10 


7 


2 


12 


40 


10 


2 


2 




40 


10 


7 





7731 6 

33 

732 6 33 

733 12 *W 7 2 2 

HormiHy shows short posrti on 

7738 6 *33 2 6 1 

NonMlIy shows shorts posUton 

7751 6 30 4 5 3 

54 6 34 6 6 2 

3 2 2 

'HormtHy shows short posilloo 



t Do ni»i connoci piif« c*p to luSaptar, 



▲ Ufff IC-&1 Adjpiar, 
u Olt TC'C2'A Adaptar, 
T Ufa TC-70 Adaptaf , 



■ Uia TC-62 B Adapttr Of Nowr Sbcfcat II Wiiao, lOnlti S«tw««n Satrti ha, IBWl 
aJid 193000 Of Uolb Abo« Sarill Ho > 213000 Kiri Pfowlrae H«rfaf Social on PaftW- 



4t 







nrtf 

nrr 



i 



TUBE 

TTPC 



TUBE 

nPE 



i i t tslilii i| S ‘ *1*1834 

CfM pBiwiM Tom I S233» 6 a' ® 5 «, - . 

C Switch PwltfcMi 4. I *HcmMU ¥ thttm* 

7898 » 28 10 2 2ia2/8« 

2984 12 *8 1 9 1 pcjlttoti [mkI 

•Nomuffy shew rfrort iKHlUofl imjj e . . .1*8^15 

1^=1 ? 25 1 2 21 AHPIS 



8032 



2nW-5«-9. 



6417 



Ji6 *40 J 5 316458 

•ltarmsl(ysfcowsJiortpoilUefl« J 

^ 6 '80 E 2 5 1 9001 

'for jrld emissloo turn sw. "C" 1 9002 

7_ topostUoa4 
8102 12 28 6 9 2 1 

8106 12 I 7 llloK 

•Wornalty sh ow stort 

2-E-9 

^ ?8 8 1 1 (aB63 

i Mr eaoAfct ntii (g 



6 30 

13 35 

35 

6 42 



3|MP17 

8 1 ARP32 
81ARP33 
1 1 1 4(mt-i 

6 1 1 4UI3 





i 

a 


1 A ■ 0 J 


lOK 1 

TTPE 1 • « 0 


6 35 6 ] a 

35 6 4 1 

6 40 6 10 3 

63 E 4 3 

63 6 5 3 


B3€ 12 44 6 1 

oct 44 s 4 

ess 6 44 6 I 

44 6 4 

B15? 12 32 10 2 


6 48 S 3 3 

48 6 5 3; 

6 44 6 10 3 

6 52 6 10 3 

6 50 6 10 3 

£ Cm V 


32 10 7 

8309 12 32 10 2 

32 10 7 

B3I9 7 33 8 2 

33 8 6 



6 41 

E 35 
5 '51 



•Nonnilfjr show ’^tt ^position 

flLf f 



2 1 I 



- 6 *55 1 5 if tJv 

J^m»15[_ihow short posttlon ' ^ 

Tf. 

6 SO 6 ID 3 



■Nofmilty sbom short posKton 
8-11. 



B33S 

B7I9 



12 



40 ID 
42 ID 
42 10 
32 6 



BPM04 

CV13I 

CV133 

CV13 6 

CV138 





I UM TC07 S Sd*B(l 
T UK TC-70 Meptw. 








<611 
6 30 5 ]~i 




Paa«l. 



41 





TUBE 

np£ 





CV140 

CV216 



SO '99 3 5 3 

;juDe lood It It resds 60 or nwre 



TUBE 

nPE 





TUBE 

TTPE 



CV493 

CV511 

CV538 



shows grid emissJoa. 
CV283 6 33 6 2 1 

CV450 6 ^653 

CV452 6 39 6 1 I 


CV547 12 42 6 2 

71 6 4 

- 71 6 5 

CV551 25 36 6 5 

CV552 25 34 6 5 . 


« 6 5 1 

64 6 6 1 

6 35 6 1 1 

6 33 2 1 1 

CV455 12 32 10 2 7 


CV^ 25 34 6 5 ; 

CV554 6 48 6 3 . 

46 6 5 ; 

CV559 25 34 6 3 : 

34 6 5 ; 


CV49I 12 « io 2 1 

CV492 12 S 18 2 2| 

42 10 7 7 


CV56J 35 36 6 5 5 

CTM2 35 36 6 5 : 

CV565 35 31 6 2 r 

CVM7 35 33 3 S • 

C9568 35 33 3 5 1 


7867-CV665 


CV5/1 50 34 6 5 3 



CV572 

CV573 

Ctr574 



CV575 



40 6 5 3 

5 *40 6 4 3 

*40 6 6 3 

•Normally shows short position 

8 - 11 . 



lUBE 

nPE 



CV58S 



CV57S 

CVS79 

CVS80 

CV531 

CV582 

CV583 

CVS86 

CV587 



MOfU fffff lo Mf ftfoA at 

I Oe 001 coo(i«:t mSpI,?. 



A th * TC-ea Mtplir. 
<3 Ull TC-62-A Auietu. 
T U>t TC*70 A^ui. 



***W*r ei New Saettt II Wtrtd. 
•nd 133000 or Uoits Mwra Strul No. 213000 Hm 



CV590 

CV591 

CV592 

CV593 



6 6 3 

'Normally show short position 
8-11- 

CVS94 6 33 5 4 3 

CV595 6 33 5 4 3 

CV6S7 6 50 6 10 3 

6 33 S 4 3 

6 35 6 4 3 

6 *46 1 6 1 

shows short postttoB 



CVE60 

CV66I 

CV664 

‘Normally 



CV665 

(llBitS Botmin Scclol NO. 152001 
PmfErtd Htftsi S^kft m Fifltt. 



2 1 I 



40 










run 

Ttrt 



{ 



TUU 

im 



TUBE 

rm 



cms 50 *8S 3 B Bfcwai 6 S4 6 — F 

shews sherf position IK I CV732 ^ 32 fi 5 

*Hormiltf shows irfd omJssfoiL I CV747 fi 33 i if CV7XA 

CVB94 12 Si 5 4 3lCV753 2 ‘70 2 B 3ICWW 

CV S97 12 35 fi 4 3 | *ffa nm)]y shorn ihort nosltlon ” I CV7A1 

cvm 12 aS 6 4 31 rn 

CV700 12 46 6 2 B|CV755 1 55 6 5 

68 6 4 SICV756 2 55 6 I 

68 6 5 flCWeO 2 S5 6 S 

CV703 6 35 6 5 3 1 CV7S4 2 54 6 IQ 



1 



CV706 6 4S 6 10 3ICV7G8 

CV717 5 *45 6 4 3|CV770 

•45 6 6 3 

•fVomjOy shows short position 

WL I CV772 



CV7S2 1 57 S 4 6 

3ICV7S3 1 *55 5 3 6 

3 1 *Konmtl]r s2)0ws short postlioo 
3 2 hG, 

3|CV7B4 I 56 6 6 6 



CV723 

CV726 

CV728 

CV729 



3 

4ICV773 
3 

J| CV775 
31CY776 



1 

1 



•JlormifJy shows short posIHoo I CV777 1 54 5 

•■n. |CV778 1 63 6 

^>^ “C" a »!■ re-« i<ti3t»r. • 

t Os aot emmet Pull Css *» Mssltr, n Uu TC-63-A Adsvtsr 

▼UuTC'TOMvtar. 



3 

3 ICV7S5 
3|CV786 
3ICV797 

alcvBos 

3|__„ 35 S 5 

3|CV807 3 *36 5 4 V 

3 *^2™?'*!' *»»rt petition 2^ 

4 CVS08 3 45 4 3 6 

45 4 5 6 



TVK 

TTPt 



CV818 3 *«3 5 3 G 

thowt Ihort petRlsn 2-6. 
CV819 3 45 3 5 3 

CV820 3 ‘43 5 3 6 

“Horeially rtewt th ort petitiott 2-€. 
CV841 5 *40” 6 i — 3 

'40 6 6 3 

'Nomilly thowt thort potitlon 

CV842 5 -52 6 1 J 

•'52 6 G 3 

'NormtUy tbowt sltort poiitlon 



4ICV8I5 

4 

THs" 



2 43 S 6 4 



CV844 

CV645 

cmE 

CV348 

CV849 

CV8S0 

CV851 

CV852 



6^11. 

6 40 

6 40 



•oO 1S3000 Of Oan* Ahm Gtrlsl No. USOOO Hm Ktwirsd Now tsekst m PmsI. 



S 41 1 E t 
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TUBE 

TYPE 



CV85S 

CVS62 

CY365 

CV866 



CV867 



CV873 



CVS76 

CV877 

CVB7B 

CVS79 



emo 

CVS81 

CV882 



CV686^CV1301 



1 1 TUBE 

1 1 type 


1 

1 

X 


A 


s 


c 


i 


tube 

TYPE 


3 

1 

X 


A 


m 


c 


% 

1 


TUBE 

TYPE 


r|cv383 


6 


42 


6 


4 


4 






42 


G 


5 


4 




ilcvrn 


G 


36 


6 


6 


4 


CVS99 


6 


35 


6 


4 


4 


CV939 


3|CVS36 


G 


36 


6 


6 


4 


CV900 


6 


35 


6 


6 


4 


CVS45 


3 1 CVS87 


G 


50 


4 


3 


4 






72 


6 


3 


4 




u 




68 


4 


5 


4 






72 


6 


4 


4 


CV946 


H 




68 


4 


6 


4 


CV901 


6 


45 


6 


3 


4 




1 CV891 


6 


40 


4 


3 


4 






45 


6 


6 


4 


CV935 


M 




69 


4 


5 


4 


CV910 


12 


45 


S 


5 


3 


CVIO^ 






69 


4 


6 


4 


CV916 


12 


48 


6 


3 


3 


CVI071 


||CV832 


6 


47 


6 


e 


4 






48 


6 


5 


3 




eI 




68 


6 


3 


4 


CV917 


12 


so 


6 


10 


3 


'ffiormiUy 


1 




68 


6 


4 


4 


CV518 


12 


52 


6 


10 


3 


|CVS93 


6 


45 


6 


4 


4 


CV919 


12 


41 


6 


3 


8 


CVI074 






45 


6 


5 


4 


CV920 


12 


41 


6 


3 


8 


CV1268 


|CVS94 


6 


36 


6 


6 


4 


ICV921 


12 


46 


6 


2 


8 




fcV895 


G 


35 


6 


6 


4 






89 


6 


5 


6 


•Nornully 


|CVB96 


6 


45 


6 


4 


4 


CV922 


12 


33 


5 


4 


3 








65 


6 


5 


4 


CV924 


12 


43 


6 


1 


8 


CV128Q 






65 


6 


6 


4 






43 


6 


4 


8 


CV1285 


jcV857 


6 


35 


6 


6 


4 


CV925 


12 


44 


G 


1 


8 








50 


6 


4 


4 






44 


1 


4 


3 


CV1301 


|CVB98 


6_ 


42 


6 


4 


_4 


CV930 


12_ 


45 


6 


A 


4 





30 



shows short position 
8^1 K 

6 50 6 10 3 

5 *51 6 4 3 

•51 6 6 3 



shows short positMn 

B-n. 

6 44 G 10 3 

6 47 6 4 3 

47 G 5 3 



a 6 3 3 

48 6 5 3 



T Ust rC-70 44apt«s 



Uit T&4I2-S Adiptir or Nonr SocUt If WJrwL llUilU Bttirt«n S«rl«l ho, 152001 
■Ad 153000 or tinJU AExrvt Stml No. 213000 Hit* ^twfrtd Now SocMt on PtntL 



40 




ntB£ 

nrpE 

CV13« 

cns;? 



■ 

II 



TUBE 

TYPE 



33 1 



2|CVISH 
3 



i 



6 5 
6 10 
B 8 



Np™.lly sho«^ short posfUon (;Tiibj^good If It rJs 30 or L,i 



CV1633 


12 


32 


10 






32 


10 


CVI649 


6 


46 


6 


CH741 


6 


35 


6 


CH753 


35 


34 


6 


CV17S7 


6 


42 


2 


CV1758 


I 


55 


5 


CV1762 


6 


43 


6 



CV181S 

2' 
ziCYiais 
3 1 CV1320 
3 

jUCV1821 



i 55 6 10 3 



C«777 

CV1784 



CV1790 

CVI800 

CVJ802 

CV1803 

CV1805 



6 SO 6 3 



lsp/,CV1823 
6 ^8|rcV1824 
1 If CVI826 
6 4 J CVt829 

4 3|CVI846 



50 6 6 
1 57 6 S 

1 57 6 5 

1 54 6 5 

■j 54 6 



*38 6 6 J 

41 ‘Normally shows short position 

“ I ^11. 

5 3ICV1849 5 *52 8 4 3 

5 31 *52 S 6 3 

5 3 1 •Normally shows short position 

' 8 - 11 . 



TUBE 

np£ 



6 



TUBE 

TYPE 



CV1S51 



CV1852 

CV1854 



& 

G 
6 
G 



... ... 51 6 %j tfivTiora 

Homiatly shows short position lcV187B 

CV1856 5 *51 6 4 3|cvi882 

-J *51 6 6 3 1 CV] 893 

•Normally shows short position 
8 - 11 . 

5 52 6 3 8|CV1894 

52 6 5 8 

6 35 1 7 1 



8ICV1B64 s .J 6 643 

II -Normal,, ^ 

0-lL 

6 3 5 641 

6 33 



6 55 



CVI857 

CV1S62 



CV1883 



, 65 6 5 

6 55 6 10 

65 
55 



6 4 3 

6 5 3 

50 *70 3 5 — 3 



5 *36 6 4 3ICV189S 

•Wiin...ti.. . 1 . * . .5 ^ M -Normally shOY*s short Bositiofi 11 

y shojws^ short position | ‘Noirnally shows grid entlssion. 



8 - 11 . 



CV1902 

CVI908 

CV1909 

CV1910 



6 5 3 

6 10 3 



6 40 6 10 3 

6 40 6 IB 3 






TUBE 


5 










TYPE 


S 

X 


A 


B 


o 


M 

S 

« 


cmii 


6 


54 


6 


5 


3 


CV1912 


6 


54 


6 


5 


3 


C VI 926 


6 


45 


6 


5 


3 


CV1928 


12 


33 


2 


1 


1 


CV1929 


6 


43 


6 


3 


A 

3 






AS 


6 


5 


3 


CV1930 


6 


4S 


6 


3 


3, 






48 


6 


5 


3 


CV1931 


6 


48 


6 


3 


3 


^ 




48 


6 


5 


3 


CV1932 


8 


42 


6 


5 


3 


CVI933 


6 


42 


6 


5 


W 1 

31 


CV1934 


6 


42 


6 


5 


3I 


CV1935 


6 


50 


6 


10 


3l 


C VI 936 


6 


50 


6 


10 


31 


CV1937 


6 


50 


6 


10 


31 


CV1938 


8 


41 


6 


5 


3 1 


CV1940 


6 


41 


6 


5 


w 1 

3l 


CV1941 


6 


52 


6 


10 


31 


C VI 942 


6 


52 


6 


10 


3| 




TU 8 E 

TYPE 



B 



CVT375 -CV23QQ 

• Sliarts refer to pesiUofr of *‘C" Switch 

* Oo nof connect Prate Cap to AdapiBr, 



TUBE 

nPE 


i 

3 

X 


A 


B 


0 


% 

M 


TUBE 

nPE 


i 

& 

X 


A 


B 


0 


t 

1 


CV1963 


6 


52 


6 


10 “ 


"3' 


CV1988 


6 


44 


6 


1 


6 






63 


6 


4 


3 






44 


6 


4 


8 






63 


6 


5 


3 


CV1990 


6 


42 


6 


2 


8 


CV3954 


6 


52 


6 


10 


3 






71 


6 


4 


8 






63 


6 


4 


a 






71 


6 


5 


8 






83 


6 


5 


3 


CV13S1 


6 


4Z 


6 


2 


8 


CV196G 


6 


37 


8 


5 


3 






71 


6 


4 


8 


CV1967 


8 


37 


8 


5 


3 






71 


6 


5 


8 


CV1969 


6 


4S 


6 


3 


8 


cn993 


6 


46 


6 


4 








48 


6 


4 


8 


CV19S5 


6 


52 


6 


2 


i 


CV1970 


6 


48 


8 


3 


8 






72 


6 


4 


\ 






48 


8 


4 


8 






72 


6 


5 




CV1972 


8 


41 


6 


3 


8 


CV1996 


6 


52 


8 


2 




CV1973 


6 


41 


8 


3 


8 






72 


6 


4 




CV1974 


G 


47 


6 


10 


3 






72 


6 


5 





CV1076 

GV1978 

CVI981 

CV1582 

CV1985 



GV2128 


6 85 




38 


CV2129 


8 33 


CV2370 


3 *48 



I] *NoTmany shows sh ort tiQSitlon 24. 

5 



A Use TC*G3 Adapter. 
□ Use TC-B2-A Adapter. 
▼ Use TC-70 Adapter. 



CV2390 3 *36 5 A 6 

NormaUv sh ows short position 

Use TC*G2-6 AdiPier or Ncvar SecKet It Wired. lUniis Between SeMtl He. ISMI -40 



43 6 



and 153000 or umiS Above Serial No. 213000 Have Prewired Hover Socket tm Patiel.1 






JURE 

VfPE 



njBE 

TYPE 



CVZSDO 

CV2S07 

CV2522 

CV2SZ4 

CV2S26 



33 6 

40 e 



CV2534 

m7oe 

CV2714 



CV2716 

CV2721 

•NonnaJljr 



6 43 6 3 a 

48 a 4 8 

6 *32 8 2 2 

5 h 0 ws short pasftfon 
1-6-9. 



m 



5 *38 6 4 3 

•36 6 6 3 

•Nornafly shows short posftlon 
8-1 L 

CV2769 6 *55 1 5 1 



•Wofmally shows short posilion 2*7* 
CV2901 6 40 2 9 2 



CV2938 

CVZ975 

CV2983 

CV29B4 



CV3512 

CV3523 



6 34 

6 *38 



CV379i 50 *70 3 S 

'Norma 11 / shows short position 11, 



'Normally shows trld enrlssba 
CV3799 50 *69 3 5 

Normally shows short position 11 
*Noimatly shows grid emission. 
CV4007 6 



CV4010 

CV4018 

CV4024 



D2I49 



33 6 

33 2 

32 5 

32 10 

32 10 

"33 6 “ 

33 6 



• rrcmui SJWrts jefer la naslUon af "C*" SwIltJu 
V n« nol csnn«ct P^«l« Cap la Adapter. 



A jj£e Tr’-fii Arfiflter. 
n lisa TC-6? A Aaapler* 

T llif TC 70 ^ir'ar 



1 TUBE 3 si 

1 HPE 1 * • “ !| 


TUBE 1 1 

TYPE >••01 


Id63 5 48 6 3 3 I 

I 48 6 8 3| 

1 077 6 33 6 2 1 1 

1 33 6 7 it 

ID1S2 B 33 e 2 it 


OCC90 3 ^436 

n„. . 45 4 5 6 

DD6 6 33 6 2 1 

33 6 7 1 

0F33 2 53 6 10 3 


I 33 6 7 it 

10193 3 *36 5 4 61 

rNortnaliy shows short position 2 - 6,1 
IdASO 2 *70 2 6 6 

1 'Normally shows short position 


DF91 1 55 5 6 6 

1 DF92 1 55 5 6 6 

DF36 1 58 S 6 6 

DF37 1 40 5 6 6 

DF9D4 1 52 5 6 6 


|oAC3Z 1 6 10 3 

1 K 6 5 3 

1 0AF91 1 56 6 B 6 

1 35 6 3 6 


I0H63 6 40 6 10 “ 3 

1 83 6 4 3 

1 83 S 5 3 

l0H74 it 40 6 10 3 

1 63 e 4 ■ 


1 DAF92 2 55 6 6 6 

1 70 e 4 6 

i|DAF96 1 58 6 6 6 

! 1 70 6 3 6 

!l0C30 1 *70 5 6 E 


1 63 5 ; 

I0H76 12 40 6 10 : 

1 63 6 4 

1 63 6 5 

i 1 0H77 6 39 6 1 


1 1 'Normally ^ows short position 2-3 


■1 64 6 5 

1 64 6 6 



Md 1S3DOO or UHfTS Above Eariai Ho. 2130Q0 Hava Ftvwlrad hover Sachat an PMJ 



49 



TU 8 £ 

TYPE 



DH107 



0H149 



DH710 



DH719 



DK32 



f? 
DK96 
DL31 
OL35 



Snorti refer to pci rf ion of *‘C" Switch 
If>o r5pt connect Plate Cap ^ Adapter. 



1 

3 

X 


A 


B 


0 


«> 

• 

M 


TUBE 

TYPE 


4P« 

a 

X 


A 


B 


2 

“ i 


TUBE 

npE 


i 

t 

X 


'A 


B 


0 


t 

M 

a' 

m 


TUBE 

TYPE 


5 

f 

X 


A 


■ 


0 


% 

1 


19 


39 


6 


1 


1 


0L36 


1 


48 


6 


5 3 


OT87 


1 


*95 


1 


10 


7 


E90F 


8 


32 


6 


1 


1 




64 


6 


5 


1 


0191 


1 


'55 


5 


3 6 


'Normaliy shows short posttlon 


E91U 


6 


33 


8 


2 


V 




64 


6 


6 


1 


'Normally shows short positbn 24. 




6-11. 












33 


8 


7 


1 


6 


50 


4 


3 


4 


DL92 


3 


*48 


5 


3 6 


DY302 


1 


'99 


1 


10 


7 


,E91H 


S 


n 


6 


1 


1 




68 


4 


5 


4 


'Normally shows short position 2-6. 


•Tube good If U reads 40 or moio. 


E91N 


6 


32 


5 


1 


1 




68 


4 


6 


4 


DL93 


3 


•36 


5 


4 6 


Normally shows short position 6-11. 


E92CC 


6 


27 


6 


6 


1 


6 


43 


a 


8 


2 


'Normally shows short position 2-6. 


E235L 


6 


30 


4 


5 


3 : 






27 


8 


5 


1 






6 


2 


2 


0L94 


3 


45 


5 


6 6 


E55L« 


6 


*25 


5 


10 


8 


E99F 


6 


32 


6 


1 


1 




35 


6 


1 


2 


DL95 


3 


•42 


5 


3 6 


•Normally shows short position 2-3. 


EI80F 


6 




3 


2 


2 




35 


6 


6 


2 


'Normally shows short position 2*6. 


ESOCC 


12 


42 


10 


2 


-2 


E182€C 


6 


28 


9 


2 


2 


6 


43 


6 


8 


2 


0L98 


2 


48 


5 


6 6 






42 


10 


7 


2 






28 


9 


7 


2 




35 


6 


2 


2 


DP 61 


6 


33 


2 


1 1 


ESQCF 


6 


25 


6 


2 


2 


Q83GC 


6 


24 


8 


2 


2 




35 


6 


1 


2 


OY30 


1 


•96 


3 


10 3 






25 


6 


9 


2 






24 


8 


7 


2 




35 


6 


6 


2 


'Normally shows short position 


E80F 


6 


39 


8 


9 


2 


E280F 


6 


22 


1 


2 


? 


1 


57 


6 


5 


3 




S8-11. 






E8DI 


6 


29 


1 


2 


2 


EAA9I 


6 


33 


6 


2 


1 


1 


57 


5 


4 


6 


0Y80 


1 


*39 


I 


10 7 


E8QT 


6 


72 


6 


2 


2 






33 


6 


7 


1 


1 


48 


6 


4 


6 


*Tuhe pod If reads 20 of more. 


E8IL 


6 


26 


1 


2 


2 


EABC80 


6 


43 


8 


8 


2 


1 


54 


6 


4 


6 


'Normally shows short position 


E83F 


6 


25 


6 


2 


2 








6 


2 


2 


3 


45 


9 


5 


3 




Ml. 






E88CC 


6 


28 


6 


2 


2 






3S 


6 


1 


2 


1 


54 


6 


5 


3 


0Y36 


1 


•95 


1 


ID 7 






28 


6 


7 


2 








6 


6 


2 


-EB34 


•Normally shows short position 
6-11. 


E90CC 


6 


U 

32 


6 

6 


5 

6 


1 

1 


EB34 


6 


48 

48 


1 


3 

5 


4 

3 



A Use rC’€3 Adapter. ■ Use TC^2-B Adapter or Novar SOCtil If Wired. Setejeti wo. i™* 
O Use TC-S3-A Adapter. and 153000 or Unit* Above Seriit Ko. 213000 Hava Prewired Movir Socltsl eo 
T U» TC-70 Adaptv. 



so 






nmc 1 I 

TYPE i * ■ ® 1 


1 nXBE i « 

1 RPE 1 * * ” 1 


TUBE i «| 

TYPE 1 * • " II 


TUBE 3 1 

TYPE 1 • • o 1 


CV2SOO 35 13 6 5 3 

CV2507 1 52 5 6 6 

CV2S22 6 35 6 1 { 

CV2S24 6 33 6 ] 1 

CVZ526 6 40 6 1 1 


|CV2338 6 35 6 5 3 

CW2975 6 33 1 2 2 

CV29S3 3 45 5 6 6 

CV2384 6 35 6 I 8 

1 35 6 4 8 


063 6 48 6 3 si 

48 6 5 3 

077 6 33 6 2 1 

S3 6 7 1 

0152 6 33 6 2 1 


DCC90 3 45 4 3 6 

006 6 a S 2 t 

DF33 2 U 1 10 3 


67 B 5 1 

67 6 6 1 

CV3S34 50 34 6 S 3, 

CVZ706 6 53 6 4 4 

CV2714 6 40 6 5 3| 


ICV3S12 6 34 S 6 1 

CV3S23 6 *38 1 5 3 

•Noftnslty shows short pOStUon 44 
CV3798 50 *70 3 5 3 

1 •Nomully shows short poiltiM M. 


33 6 7 1 

0193 3 *36 5 4 6 

‘Norrailljr shows short position 2-6. 
DA90 2 *70 2 6 G 

'NonnitlY shows short posiUoa 


0E91 i 55 5 8 e 

DF92 1 55 5 6 6 

DF96 1 58 5 6 6 

0F97 I 40 5 6 6 

DF904 1 52 5 6 6 


vfZ/lo o 43 o 3 3 j 

48 S 4 8 

CV2721 6 *32 8 2 2 

‘Nomully sbm short positlos | 
l-S-9. 1 


•WomtilJy showi rrld emission. 
CV3793 50 *ra 3 S 3 

•Hormalfy shonre short position IL 
•NonnaJly shm |rfd tmlssfeiL 
CV4007 6 13 6 2 ] 


5^11. 

6AC32 1 55 6 10 3 

96 6 5 3 

DABI 1 56 6 6 6 

95 6 3 6 


pH63 $ 40 6 10 3 

63 6 4 3 

63 6 5 3 

DH74 12 40 G 10 3 

1 63 6 4 3 


CVZ743 5 38 6 4 31 

*36 6 6 31 

*Nonojlhr shovs short pcartfoii 1 
S-IL 1 

CV2769 6 *55 1 5 1 


33 6 7 1 

CV40I0 6 S3 2 1 1 

CV40I8 6 32 5 1 1 

CV4024 12 32 10 2 2 

32 10 7 2 


0AF92 2 55 6 6 6 

70 6 4 G 

04^6 1 58 6 G 6 

70 6 3 6 

0C90 1 ‘70 5 6 6 


63 6 S 3 

DH76 12 40 6 10 3 

I 63 G 4 3 

1 63 6 5 3 

1 DH77 6 39 6 1 3 


*NormilT)r shows short oosition 2<7. I 
CV790I 6 40 2 9 2l 


0^ 6 33 6 2 1 

33 6 7 1 


•Mortnalljr shoirs short posittoii Z-l, 


1 G( 6 5 1 

1 64 6 S 1 


_ _ _ » vfO iW 7^ 



TUBE 

TYPE 



DH710 



DH719 



0K32 



DK91 

DK92 

DK96 

DL33 

OL35 



CV2500-EB34 



•Wdnrur 5A3/U rwinr of 

lOc m tomtit puft Uq to Adopter* 



TUBE 3 ; 

i TYPE 1 • * ® 1 


TUBE 5 S 

TYPE 1 * ■ • 1 


TUBE i a 

TYPE 1 • • “ i 


i DL36 1 48 6 S 3 

DL91 1 *55 5 3 G 

’Namully siiows short pofitioa 2-G. i 
' 0L92 3 *48 5 3 G 

'Konnaliy shows short Msitlon 2-G. 


OT07 1 *95 1 10 

^Normally shows short postUoti 
6-U. 

DYS02 1 *99 1 10 7 

*Tuhe good if it reads 40 or mofew 


E90F 6 32 G 1 1 

E91AA 6 33 G 2 1 

™.. 33 6 7 1 

,E31H 6 32 G 1 1 

E91N G 32 5 1 1 


0L33 3 *36 5 4 G 

'Kamutljr shows short posilion 2-G. 
1 0194 3 45 5 6 6 

0195 3 *42 5 3 G 

9 'hormtllr shows short position 2-G. 


PfomiaJfy slem short posHJoti &1L 
EZ35L 6 30 4 5 3, 

E55L« 6 *25 5 10 8 

1 'formally shcTws short position 2^3. 
EBOCC 12 42 10 2 2 


E92CC 6 27 6 6 1 

27 G 5 1 

E99F G 32 G 1 1 

neof S 27 3 2 2 

E182CC 6 28 9 2 2 


EdL96 2 48 5 6 G 

1 0P61 6 33 2 1 1 

|OY30 1 *9G 3 10 3: 

1 'Nonnariy shows short position 

1 


42 10 7 2, 

E80CF 6 25 6 2 2 

25 6 9 2 

E30F 6 33 S 9 2 

E801 6 29 1 2 2 


28 9 7 2 

E188CG 6 24 6 2 2 

24 6 7 2 

E280F 6 22 1 2 2 

EM91 6 33 6 2 1 


1 DY80 1 *99 1 10 7 

1 *Tuhe tood II resds 20 or more. 

1 'Nomully shows short poslUon 

GU. 

'DY86 1 *95 1 10 7 


E80T G 72 6 2 2 

E81L 6 2G 1 2 2 

E83F 6 25 6 2 2 

ES8CC G 28 G 2 2 

28 6 7 2 


33 6 7 1 

EA8C80 G 43 6 8 2 

3$ G 2 2 

35 6 1 2 

35 6 6 2 


'Normally shows short posilion 
GI1. 


E30GC G 32 6 5 1 

32 6 G I 


£834 6 48 1 3 3 

48 1 5 3 



T Um TC'70 AdistM. 



■ y»# Adoptor or Pfoytr Soclil If Wirtd. CUam efFufffi) Scnti m 

ind lUm Of tinlli Abm Sotiof No. 21JOOO Hm Pn«1f*4 Hotv SoOat 



90 



rvar 

nrpf 


1 

f 

X 


A 


m 




i 


1 ruic 
1 TTPE 


£B9J 


6 


33 


6 


2 


1| 


[ecso 






3J 


6 


7 




£C9I 


EBC90 


6 


39 


5 


1 


1 


1 'Nonnafly 






64 


6 


5 




EC92 






64 


6 


6 


I 


[EC95 


■BSi 




4o 


5 


1 


ll 


EC97 






57 


6 


5 


]| 


EC900 






57 


6 


6 


if 


ECC35 


EBFSO 


6 


37 


6 


2 


2| 








61 


5 


7 


2| 


ECC81 



e 41 
6 *29 
them thoft 
e 30 
6 33 



12 



ECCe2 

ECCS3 



ECCS4 



rcsi 

EC86 

£CBS 



•NofTMfly show) sffort posftot 
1-3-7-9 



2 
1 

2|£CC8S 
7 

2IECC88 



33 6 



*Normir 
t Do net 



to potJlJon ef •XT Svndi, 
fIJtt Cip b Adapttr. 



TilBI 

rm 

Kicas 

icm 

ECC91 



ECCIS9 

ECCdOlS 



s 

12 



34 e 
30 6 

30 6 

32 10 
32 10 



ECCa02S 

ECC80S 



ECC960 



12 40 t o 

40 10 
6 36 6 

36 6 

6 32 6 



ECFBO 

ECfB2 



ECfB6 





A Ut« TC4UI Adaptf r. 
□ Ui« 

▼ Um TC-70 Mipfti. 

1. 



1 



TUBE 

TTPE 



ECfSOl 

term 

ECF4D 5 

ECMSl 

ECH83 

ECHir 

ECLBO 

EC182 



EC184 

ECLSS 



fl 159000 or Itolb 4bm M*| At^ 213000 H«r« 



EC186 

S2S;^!\SS. "*• iS2ooi 

mwlni now iock^ 



St 






TYPE 

TUBE 


i 

a A 

z 


B 


0 


t 

M 

i 


TUBE 

TTPE 


i 

I 

X 


A 


8 


0 


s 

1 


ECIUOO 


6 -99 


6 


1 


2 


EF96 


6 


31 


2 


1 


1 




35 


6 


2 


2 


asd 


6 


30 


6 


1 


1 




35 


6 


6 


2 


£7183 


G 


30 


3 


2 


2 


'Tube good if ii reads 20 or 


inore. 


£7184 


6 


29 


3 


2 


2 


ED2 


6 33 


6 


2 


1 


£7804 


6 


39 


2 


9 


2 




S3 


6 


7 


1 


E7^ 


6 


40 


2 


9 


2 


Q3SOO* 


6 -54 


6 


10 


8 


EH90 


6 


35 


6 


1 


1 


"Connect Plate Cap lo AdapterH 




EH-900S 


6 


42 


6 


1 


1 


-honnally shows short position 


£X30 


6 


35 


6 


1 


1 




]-2-3^ 








EL34 


6 


35 


6 


5 


3 


EP2Z 


6 36 


6 


6 


'4 


£136 


6 


•32 


4 


5 


3 


ET80 


6 33 


1 


2 


2, 


'Nomullr Shows Short Position 3^ 


EF85 


6 33 


1 


2 


2 


EL37 


G 


37 


G 


S 


3 


EF86 


G 40 


2 


3 


2 


a38 


6 


29 


6 


5 


3| 


£789 


6 34 


1 


2 


2 


EL81 


6 


•32 


8 


2 


2 


EF91 

a^aa«H Jh. 


5 30 


6 


1 


1 


"NonnalJy shows short position 


EF92 


6 35 


6 


1 


1 




14*3. 








EF93 


6 33 


2 


1 


I 


EIS2 


6 


71 


2 


9 


Z| 


£794 


6 33 


6 


I 


1 


EL83 


6 


30 


G 


2 


2 


£795 


6 33 


2 


1 


1 


EL84 


6 


33 


I 


2 


2 


EB91- 


EZ80 








£185 6 *39 I 2 2 

'Nonnillv shows short msitlon 6-8. 






TUBE 

TYPE 



EU6 6 '30 I 2 2 

'Nonnifly shows short poitt^n 74, 
EL90 6 35 I 7 1 

EL91 6 34 S I 1 

aw 6 34 I 7 1 

a-5G0B 6 -26 4 5 |S 

sftcrw short posHton 1-24 >i1l 
‘C onnect plite cap (ead to th« tute. 
ELS03* 6 -31 7 2 J8 

"Normally shows ^ort position 



I 0« pel Cflonpct PUU Cap to Adapt # j 



Adipttf, 

4 Adaptai 



14-5-10, 

a-SDSa 6 *26 11 4 8 

‘NormaUy shm short position 
1-2-S4, 

EL508« 6 2B 11 4 tS 

BL802 6 -25 7 2 2 

‘Kortnally shows short position 3-9, 
11803 6 30 6 2 2 

EL820 6 -32 8 2 2 

-Nomtally shows short poaltbo 



as2] 



14-9* 
6 2S 



6 2 2 



TOBE 

TTPE 


i f 

1 A 8 a * 

z i 


ELLBO 


E 29 6 2 2 




29 6 6 2 


EM-S7 


6 *SS 2 1 2 


'Normally shows short position 6-8. 


ifm 


6 43 6 1 1 


im 


6 33 3 7 2 


mi 


6 30 2 9 2 


EY82 


6 23 6 9 2 


E¥S6 


6 *95 1 10 7 


'Normilly shows ihort poslUoa 




6*11. 


m7 


6 *38 1 10 7 


"Normally shows short positJoii 6-11 


EYSS* 


6 27 7 3 7 


*lf no test use alternate satUngs. 


EYES 


S 27 3 7 7 


EY50Q* 


6 ••26 2 5 tB 


"Use only TC428 Adipleik 


EI35 


e iO 6 3 3 




40 6 5 3 


080 


6 40 6 1 Z 




10 6 7 2 



Utv TC-02-A Adaptof. 
T Ua* TC-70 Artaplar, 



M tJii TC4J4 Adaptor tjr Nfftir Socktt If Wired. _ 

and IS3O0O or Ualti AOort Sw lat Ha. 213000 Hava htvlrad ttovar SoOff o« Piaar* 



sz 



nfBf 

UFt 


s 

1 


« 


n 


c 


ll TVBt 

J| 


1 

1 

X 


mi 


6 


34 


6 


1 


2 I HASCfiO 


19 






34 


6 


7 


21 




030 


6 


44 


6 


1 


ll 








44 


6 


6 


ll 




GIVUM 


50 


•99 


3 


5 


31HBC90 


12 



"ffermilljr ihowi liiort potion IL 

shows frfd emissJon. I HBC91 
GZ^ 5 *36 6 4 J 

*36 6 6 3 



'NcurntThr shows short posXUoo 8^!}IHC^5 

eZ-32 5 *51 6 4 9 

*51 6 6 3(HCK8I 

*Horm^iy shows short posflion 

8-11. I HD14 






5 *30 6 4 3i 

*30 6 8 3IHF93 

■Nofmilljr shows short position |HF94 
8-11. |HK90 

HB3 6 40 6 10 3|kL90 

H192 
HIW 



12 



50 B 2 

29 27 S 

SMrti rtf»f to pQiirlen or'C'* A Ih i TC^3 " 

SOo not cocaoct Ploti to Sdjpttf. Q llio rc-62-AMi^r. 

▼ Uif TC-70 



TUSt 


1 








^1 


np£ 


1 

X 


A 


■ 


0 


i 


HM04 


6 


35 


6 


i 
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